ZAMAWIAJACY:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Bialymstoku

15-874 Biatystok, ul. Poleska 89

tel. 85-66-37-301, fax: 85-66-37-302

Godziny pracy: 7.30- 15.05 od poniedziatku do pigtku

przetargi@wspr.bialystok.pl

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

DOSTAWA AMBULANSU NEONATOLOGICZNEGO
WRAZ ZE SPECJALISTYCZNYM SPRZETEM MEDYCZNYM

TRYB POSTEPOWANIA : przetarg nieograniczony powyzej 214 000,00 €
RODZAJ ZAMOWIENIA: DOSTAWA
NUMER SPRAWY: EOP.332.20.21
ZATWIERDZIL: oo,

(data i podpis)

Biatystok, lipiec 2021 roku



I. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Biatymstoku
15-874 Biatystok, ul. Poleska 89
Tel.: 85-66-37-301, fax: 85-66-37-302
NIP: 542-25-03-045

2. Adres strony internetowe;j prowadzonego postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
http://pogotowie.bialystok.pl/

3. Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie zamodwienia:
https://miniportal.uzp.gov.pl/; http://pogotowie.bialystok.pl/

4. Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej. Komunikacja
miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg odbywa si¢ przy uzyciu miniPortalu, ktéry dostepny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostepnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej: przetargi@wspr.bialystok.pl. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu
nalezy przesyta¢ zgodnie z Rozdziatem XIII SWZ.

Il. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o
danych zwanym dalej "RODO") informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Biatymstoku, ul. Poleska 89,
15-874 Biatystok;

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna si¢ kontaktowaé pod
adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z
przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg osoby lub podmioty upowaznione na podstawie
przepisOw obowigzujacego prawa. Odbiorcami danych bgda rowniez podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 Pzp;

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6. Obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o
udzielenie zamdowienia publicznego.

7. Jednoczesnie informujemy, ze posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspdtmiernie duzego wysitku moze
zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegblnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamoéwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani
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zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszaé integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikow);

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem okresu trwania postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu oraz
przypadkoéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

8. Jednakze, nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

9. Przystluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wlasciwym dla przedmiotowe;j
skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji.

11. Pani/Pana dane nie begdg przetwarzane w sposob zautomatyzowany w tym rowniez w formie profilowania
tzn. zadne decyzje wywolujace wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposob na nig istotnie
wplywajace nie beda oparte wylacznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wigza si¢
z takg automatycznie podejmowang decyzja.

I1l. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej Pzp oraz
niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwang dalej "SWZ".

2. Szacunkowa warto$¢ zamowienia przekracza kwotg okreslong w obwieszczeniu Prezesa Urzedu Zamowien
Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 1 Pzp.

3. Zamawiajacy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrdconej, o ktorej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy
Pzp, tj. Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastgpnie dokona kwalifikacji podmiotowe;j

Wykonawcy, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;.

o

6. Do postepowania stosuje si¢ przepisy dotyczace nabywania dostaw.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa ambulansu neonatologicznego (specjalistycznego s$rodka
transportu  sanitarnego) wraz ze specjalistycznym  sprzetem medycznym  szczegdlowo
wyspecyfikowanym w zataczniku nr 1 do SWZ, typu B Iub C wg aktualnej normy PN-EN 1789 lub
rownowaznej, w ilosci 1 szt. Przedmiot zamowienia (§rodek transportu sanitarnego oraz wyposazenie)
musi by¢ nieuzywany oraz fabrycznie nowy. Ambulans sanitarny specjalny wraz z zabudowa medyczna
musi by¢ wyprodukowany nie wczesniej niz w 2021 roku. Inkubator oraz urzadzenia medyczne




stosowane w potaczeniu z inkubatorem powinny by¢ wyprodukowane nie wczesniej niz w 2020 .
Szczegblowy opis 1 wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia stanowi zatgcznik nr 1 do SWZ.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czg§ciowych.

3. Powody niedokonania podziatlu zaméwienia na cz¢sci: Przedmiot zamowienia stanowi dostawe pojazdu,
na ktorym wykonano kompleksowa adaptacje, zabudowe medyczng w wyniku czego bedzie odbior
zgodnego z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa ambulansu wraz z wymaganym sprzetem
medycznym. Przedmiot zamdwienia tworzy nierozerwalng cato$¢ i dzielenie tego zamowienia na czesci
ze wzgledow technicznych jak 1 organizacyjnych spowodowaloby nadmierne trudnosci przy jego
realizacji.

4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ towar na swoj koszt i ryzyko do siedziby Zamawiajgcego w
Biatymstoku przy ul. Pogodnej 22, w sposob opisany w zalgczonym wzorze umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 8 do SWZ. Wzdér umowy jest integralng czescig SWZ 1 postanowienia w nim zawarte,
traktuje si¢ jako warunki udzielenia zamdéwienia.

5. Wspolny Stownik Zamowien CPV:

34114121-3- Karetki

34114122-0- Pojazdy do transportu chorych

33100000-1- Urzadzenia medyczne

33192160-1- Nosze

33152000-0- Inkubator

33123210-3- Urzadzenia do monitorowania czynnosci serca

6. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow elektronicznych.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.

8. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznos$ciach, o ktérych mowa
w art. 95 ustawy Pzp: Zamawiajacy nie okresla wymagan zwigzanych z realizacja zamowienia w
zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

9. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie urzadzen rownowaznych do wskazanych w opisie przedmiotu
zamoOwienia, z zastrzezeniem, ze ich parametry techniczne, funkcjonalne 1 uzytkowe nie moga byc¢
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gorsze niz parametry urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia i tre§ci SWZ.

10. Jezeli w opisie przedmiotu zamoéwienia znajdujg si¢ jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie zrodia lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce — nalezy przyja¢, ze Zamawiajacy podat opis ze wskazaniem na typ i
dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych o parametrach nie gorszych niz te, ktére zostaly podane w
opisie przedmiotu zaméwienia. Podstawa prawna: 99 ust. 5 Pzp.

11. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia wystepuja normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne
lub systemy referencji technicznych o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust 3 Pzp, nalezy to
traktowac jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zaméwienia. W kazdym przypadku dopuszczalne sg
rozwigzania rOwnowazne. Zamawiajacy nie odrzuci oferty za brak zgodnos$ci z wyzej wymienionymi
pod warunkiem, ze Wykonawca udowodni w ofercie, w szczegdlno$ci za pomocg przedmiotowych
srodkéw dowodowych, Ze proponowane rozwigzania w roOwnowaznym stopniu spetniaja wymagania
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia. Podstawa prawna: 101 ust. 5 Pzp.

11. Zadanie jest dofinansowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2021.

V. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawey (podwykonawcom). W takim

przypadku, zgodnie z art. 463 Pzp, umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych



warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

3. Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku powierzenia czg¢sci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca
wskazal w ofercie cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat
(o ile s3 mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawcow.

4. Powierzenie cz¢sci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte
wykonanie zamdwienia.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Umowa w sprawie realizacji zamdwienia zostanie zawarta na czas oznaczony.

Termin realizacji zamowienia: do dnia 15 grudnia 2021 r.

3. Jezeli Umowa nie bedzie podpisana przez obie strony tego samego dnia przyjmuje si¢, ze umowa zostala
zawarta w dniu skutecznego dorgczenia umowy na adres Wykonawcy, po podpisaniu i1 przestaniu jej przez
Zamawiajacego.

no

VIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu, na zasadach
okreslonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spelniajag okre$lone przez Zamawiajacego warunki udzialu w
postgpowaniu.

2. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okre$lonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odre¢bnych przepisow:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
tj. posiadaja srodki finansowe lub zdolno$¢ finansowa w wysokos$ci co najmniej 700 000,00 zt (stownie:
siedemset tysiecy zt 00/100).

4)  zdolno$ci technicznej lub zawodowe;j:
tj. w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie, tacznie zrealizowali dostawy co najmniej 1 ambulansu wraz
ze sprzetem medycznym o tacznej wartosci 450 000,00 zt (stownie: czterysta pigédzisiagt tysiecy zt
00/100).

e Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, w
odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci technicznej lub zawodowej dopuszcza taczne spetnianie
warunku przez Wykonawcow (jezeli dotyczy).

e W przypadku gdy jakakolwiek warto§¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona bedzie w walucie obcej,
Zamawiajacy przeliczy te warto$¢ w oparciu o $redni kurs walut NBP dla danej waluty z data wszczecia
postepowania. Za dat¢ wszczgcia postepowania Zamawiajacy uznaje dat¢ przekazania ogloszenia o
zamowieniu Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej. Jezeli w tym dniu $redni kurs NBP nie bedzie
opublikowany Zamawiajacy przyjmie $redni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogloszenia. Jezeli w
jakimikolwiek dokumencie ztozonym przez Wykonawce wskazane zostang kwoty wyrazone w walucie
nie znajdujacej si¢ aktualnie w obrocie, Zamawiajacy dokona przeliczenia tych kwot na ztotowki na



podstawie ostatniego sredniego miesigcznego kursu ztotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w
Tabeli Kurséw Narodowego Banku Polskiego (wg tabeli A kursow $rednich walut obcych).

3. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania uzna¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce sprzecznych interesdw, w szczegdlnoSci zaangazowanie
zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze Wykonawcy
moze mie¢ negatywny wpltyw na realizacj¢ zamdwienia.

VIIl. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postgpowania o udzielenie zamowienia wyklucza si¢ Wykonawcow, w stosunku do ktorych zachodzi
ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 Pzp
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 Pzp, tj..
a) ktory naruszyl obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkoéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze
wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do sktadania wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych
podatkéw, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

b) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, ogloszono upadios¢, ktorego aktywami zarzadza
likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej
W przepisach miejsca wszczgcia tej procedury;

2. Wykluczenie Wykonawcy moze nastapi¢ na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia na okres
wyliczony zgodnie z art. 111 Pzp.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okre§lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 Pzp lub
art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jezeli udowodni zamawiajgcemu, ze spehnit tacznie przestanki wskazane w art. 110
ust. 2 Pzp.

4. Zamawiajacy oceni, czy podjete przez Wykonawce czynno$ci, o ktorych mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, sa
wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne okolicznosci czynu
Wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci nie sa wystarczajace do wykazania jego
rzetelno$ci, Zamawiajacy wyklucza Wykonawce.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) ppkt a) i b) Zamawiajacy moze nie wyklucza¢ Wykonawcy,
jezeli wykluczenie byloby w sposdb oczywisty nieproporcjonalne, w szczegdlnosci gdy kwota zalegtych
podatkow lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawcy jest wystarczajgca do wykonania zamowienia (Podstawa prawna: art. 109 ust 3 Pzp).

IX. OSWIADCZENIA, PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE, JAKIE ZOBOWIAZANI SA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU, WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert osSwiadczenie, ze nie

podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu. Przedmiotowe o§wiadczenie Wykonawca
sktada w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (ESPD), stanowigcego Zatacznik nr 2
do Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajacego
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia. Informacje zawarte w ESPD



stanowig wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speilnia warunki udziatu w
postepowaniu.

. Zamawiajacy informuje, iz instrukcj¢ wypetienia ESPD oraz edytowalng wersj¢ formularza ESPD mozna
znalez¢ pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-
krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiajacy zaleca wypetlnienie ESPD za pomoca
serwisu dostepnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez Zamawiajacego
Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowigcy Zalacznik nr 4 do SWZ,
nalezy zaimportowa¢ do wyzej wymienionego serwisu oraz postepujac zgodnie z zamieszczong tam instrukcjg
wypetni¢ elektroniczny formularz ESPD.

. Zamawiajgcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej
oceniona, do zlozenia w_wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni, aktualnych na dzien ztozenia,
podmiotowych Srodkéw dowodowych:

1) Oswiadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z p6zn. zm.), z innym Wykonawcsg, ktory zlozyt odrebng oferte, oferte
czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo o$§wiadczenia o przynalezno$ci
do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie
oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego
Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej — zalacznik nr 9 do SWZ;

2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dzialalnos$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporzadzonych nie wcze$niej niz 3
miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenc;ji;

3) Oswiadczenie Wykonawcy o aktualno$ci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art.
125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszacym si¢ do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6
Pzp oraz art. 109 ust 1 pkt 1 - wzor o$wiadczenia stanowi Zalacznik nr 6 do SWZ.

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczacym podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp sporzadzonej nie wcze$niej niz 6 miesigcy przed jej
ztozeniem.

5) Aktualnego zaswiadczenie naczelnika wlasciwego Urzedu Skarbowego oraz wiasciwego oddziatu
Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajacych odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z optaceniem podatkow 1 optat oraz sktadek
na ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne — wystawionych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego
ztozeniem lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofert
dokonat ptatnosci naleznych podatkow lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci

6) Informacji z banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych Wykonawca
posiada rachunek potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos$¢ kredytowa
Wykonawcy w wysokosci co najmniej: 700 000,00 zt (stownie: siedemset tysigcy zt 00/100) w okresie
nie wezesniejszym niz 3 miesigce przed jej ztozeniem;

7) Wykazu wykonanych a w przypadku S$wiadczen powtarzajacych si¢ lub ciaglych réwniez
wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartos$ci, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorcéw wraz z zalagczonymi dokumentami potwierdzajacymi dostawy €O najmniej 1
ambulansu wraz ze sprzetem medycznym o tacznej wartosci 450 000,00 zt (slownie: czterysta
pieédziesiat tysiecy zt 00/100) [wg zatgcznika nr 7 do SWZ];
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Dowodami sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy
byly wykonywane, a w przypadku §wiadczen powtarzajacych si¢ lub ciggltych sg wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentéw - oswiadczenie Wykonawcy; w przypadku $wiadczen powtarzajacych si¢ lub ciaglych
nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie
powinny by¢ wydane nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;.

4. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego
likwidacji, nie ogloszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart uktadu z
wierzycielami, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si¢ on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego zlozeniem.

2) zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 , sktada informacj¢ z odpowiedniego rejestru,
takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument
wydany przez wlasciwy organ sagdowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania — wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed jego ztozeniem.

3) zamiast dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 5, sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie naruszyt
obowigzkow dotyczacych ptatnosci podatkow, optat lub skladek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed ich ztozeniem.

5. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnosza si¢ do wszystkich przypadkéw wskazanych w
SWZ, zastepuje si¢ je odpowiednio w caloSci lub w czgsci dokumentem zawierajacym odpowiednio
o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0sob uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod przysigga, lub, jezeli w kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepisow o o$wiadczeniu pod przysiega, ztozone
przed organem sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzgdu zawodowego lub
gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania
dotyczace terminu wystawienia dokumentoéw lub o§wiadczen sg analogiczne jak w ust. 4.

6. Zamawiajacy nie wzywa do zlozenia podmiotowych §rodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskac za
pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne, 0 ile
Wykonawca wskazal w jednolitym dokumencie dane umozliwiajace dostep do tych srodkow, a takze
wowczas gdy podmiotowym $rodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktorego tres¢ odpowiada zakresowi
o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Ponadto, Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia
podmiotowych srodkow dowodowych, ktore Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki oraz
potwierdzi ich prawidtowos$¢ 1 aktualnos¢.

7. Na potwierdzenie, ze oferowane dostawy spelniajg okreslone w SWZ wymagania, Zamawiajacy zada
ztozenia wraz z oferta przedmiotowych $Srodkéw dowodowych:

1) oswiadczenia dotyczacego homologacji typu WE [wg Zatacznika nr 10 do SWZ]
2) folderu ambulansow;
3) folderu z opisem zawierajacym marke i model:

- transportera/noszy

- inkubatora,

- respiratora transportowego,



10.

11.

X.

- kardiomonitora transportowego,
- pomp strzykawkowych

4) deklaracji CE lub wpis do rejestru wyrobé6w medycznych:
- transportera/noszy;

- inkubatora,
- respiratora transportowego,
- kardiomonitora transportowego,
- pomp strzykawkowych
5) schematu oferowanej zabudowy medycznej przedstawiajacego widok strony lewej i prawej

przedzialu medycznego. Dopuszcza si¢ zmiany schematu oferowanej zabudowy i systemu mocowan
na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu Stron oraz z uwzglednieniem homologacji Wykonawcy;

6) schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiajacego widok zabudowy Sciany dzialowej
pomiedzy kabing Kkierowcy, a przedzialem medycznym. Dopuszcza si¢ zmiany schematu
oferowanej zabudowy medycznej na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu Stron oraz z
uwzglednieniem homologacji Wykonawcy;

7) dokument potwierdzajacy, ze oferowany zestaw opisany w punkcie XVI (sprzet medyczny)
Zalacznika nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamowienia otrzymal pozytywny wynik testu
przeciazenia 10 G.

8) Schemat ideowy instalacji elektrycznej przedzialu medycznego.
9) Schemat ideowy urzadzen zabudowy + naglos$nienie.
Jezeli Wykonawca nie ztozy przedmiotowych $rodkéw dowodowych lub zlozone przedmiotowe $rodki
dowodowe sg niekompletne, Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia lub uzupetnienia w wyznaczonym
terminie.
Postanowienia pkt. 8 nie stosuje si¢, jezeli przedmiotowy s$rodek dowodowy stuzy potwierdzeniu
zgodnosci z cechami lub kryteriami okreslonymi w opisie kryteriow oceny ofert lub pomimo ztozenia
przedmiotowego srodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzg przestanki uniewaznienia
postepowania.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych przedmiotowych S$rodkow
dowodowych.
W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejsza SWZ do o$wiadczen i dokumentow sktadanych
przez Wykonawce w postgpowaniu, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy 1
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (zwanym dalej ,,r.p.$.d.”)
oraz przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania 1 przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych
oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursie.

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia speilniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteri(')w-

selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polegaé
na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotow
udostgpniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkow prawnych.
Wymagania dotyczace polegania na zdolno$ciach lub sytuacjach innych podmiotéw, o ktérych mowa w
ust.1:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotow musi udowodnié¢
Zamawiajacemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow,



w szczegbdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotdow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy ta okoliczno$¢;

2) Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.

3) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udost¢pnienia zasoboéw, odpowiada solidarnic z Wykonawcg, ktory
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkod¢ poniesiong przez Zamawiajgcego
powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten
nie ponosi winy.

4) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w
postgpowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazal, Zze samodzielnie spelnia warunki udziatu w postgpowaniu. Wykonawca nie
moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywa¢ si¢ na zdolno$ci lub sytuacje podmiotoéw
udostepniajagcych zasoby, jezeli na etapie skladania wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu albo ofert nie polegal on w danym zakresie na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach
okreslonych w ust. 2, bedzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte
wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, a takze w celu wykazania braku wobec tych podmiotow
podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkow udzialu
w postepowaniu, Wykonawca:

1) sktada wraz z oferta zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbg¢dnych zasobow
Wykonawcy — zgodnie z Zalacznikiem nr 5 do SWZ;

2) sktada wraz zoferta Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (ESPD) dotyczacy tych
podmiotow, w zakresie wskazanym w Czesci 11 Sekcji C ESPD (Informacje na temat polegania na
zdolnosci innych podmiotow).

Xl. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy moga wspoélnie ubiegaé si¢ o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy

ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia

umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zataczone do oferty w postaci
elektronicznej elektronicznym lub elektronicznej kopii, poswiadczonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez notariusza.

2. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, Jednolity Europejski
Dokument Zamoéwienia (ESPD) sktada kazdy z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamowienie.
Oswiadczenie te wstgpnie potwierdza speinianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje speinianie warunkow udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.



3.

Oswiadczenia 1 dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z postepowania, w tym
oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, sktada
kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia wskazujg w formularzu oferty, ktore dostawy
wykonajg poszczegolni Wykonawcy.

X1l. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU

KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

=
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11.

12.

W postgpowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcami
odbywa si¢ drogg elektroniczng przy uzyciu miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego musi
posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP ma dostgp do formularzy: ztozenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wymagania techniczne 1 organizacyjne wysytania 1 odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich uzyciu, opisane zostalty w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostepnym pod
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

Wykonawca przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, akceptuje
warunki korzystania z miniPortalu, okreslone w regulaminie miniPortalu oraz zobowigzuje si¢ korzystajac z
miniPortalu przestrzega¢ postanowien tego regulaminu.

Maksymalny rozmiar plikow przesylanych za posrednictwem dedykowanych formularzy do: zlozenia i
wycofania ofert oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

Za date przekazania oferty, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust 1. Pzp, podmiotowych $rodkow
dowodowych, przedmiotowych s§rodkéw dowodowych oraz innych informacji, os$wiadczen Ilub
dokumentow, przekazywanych w postepowaniu, przyjmuje si¢ datg ich przekazania na ePUAP.
Zamawiajacy przekazuje link do postgpowania oraz ID postgpowania.

Dane postgpowanie mozna wyszuka¢ rowniez na Liscie wszystkich postgpowan w miniPortalu klikajac
wczesniej opcje ,,Dla Wykonawcdéw” lub ze strony gléwnej z zaktadki Postgpowania.

W postgpowaniu o udzielenie zamowienia korespondencja (inna niz oferta Wykonawcy i zataczniki do
oferty) odbywa si¢ elektronicznie za posrednictwem dedykowanego formularza dostgpnego na ePUAP oraz
udostepnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przestana za
posrednictwem tego formularza nie moze by¢ szyfrowana. We wszelkiej korespondencji Zamawiajacy 1
Wykonawcy postuguja sie numerem postepowania tj. EOP.332.20.21.

Zamawiajacy moze rowniez komunikowaé si¢ z Wykonawcami za pomoca poczty elektronicznej, email:
przetargi@wspr.bialystok.pl

Osoby uprawnione do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

Marzena Dolistowska, adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl

Wiestaw Zalewski, adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl

Dokumenty elektroniczne, os§wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentéw lub o§wiadczen sktadane sg
przez Wykonawce za posrednictwem ,,Formularza do komunikacji” jako zalgczniki. Zamawiajacy
dopuszcza réwniez mozliwos¢ sktadania dokumentdéw elektronicznych, o§wiadczen lub elektronicznych
kopii dokumentow lub o$wiadczen za pomocg poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 10 adres email
z zastrzezeniem, iz oferta, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (ESPD) moga zostac
przekazane wylacznie za pomocg ,,Formularz do ztozenia oferty” dostgpnego na ePUAP.
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13.

14.

15.

16.

Sposéb sporzadzenia dokumentow elektronicznych musi by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi w
rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i
przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentoéw elektronicznych oraz srodkow
komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie oraz
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w spraw
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje innego sposobu komunikowania si¢ z Wykonawcami niz przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ w sposob opisany
w pkt. 9 1 10. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz na 6
dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie treSci SWZ wplynie
do Zamawiajacego nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli Zamawiajacy
nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, przedtuza termin sktadania ofert o
czas niezbedny do zapoznania si¢ wszystkich zainteresowanych Wykonawcow z wyjasnieniami
niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. Przedtuzenie terminu skladania ofert nie
wplywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku gdy wniosek o
wyjasnienie tresci SWZ nie wptynie w terminie wskazanym w zdaniu drugim, Zamawiajacy nie ma
obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowiazku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic tre§¢
SWzZ.

XII1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Wykonawca sktada ofert¢ za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostgpnego na ePUAP 1 udostepnionego réwniez na miniPortalu.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, w formie elektronicznej pod rygorem niewaznoS$ci (.
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w formacie danych: pdf, .doc, .docx, .odt.

W formularzu oferty Wykonawca powinien poda¢ adres skrzynki ePUAP/ adres email, za pomoca ktorych
prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Sposob ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w ,Instrukcji uzytkownika”,
dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jezeli na oferte sktada si¢ kilka dokumentéw, Wykonawca powinien stworzy¢ folder, do ktérego przeniesie
wszystkie dokumenty oferty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nastepnie ten folder
Wykonawca kompresuje do jednego pliku archiwum .zip (bez nadawania mu haset i szyfrowania). W
kolejnym kroku Wykonawca zaszyfruje folder .zip zawierajacy dokumenty sktadajace si¢ na oferte.
Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla Wykonawcow na
miniPortalu, w szczegdtach danego postepowania.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy nie ujawnia informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jezeli Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
»Zatacznik stanowigcy tajemnice przedsigbiorstwa” a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng cze$¢

nalezy ten plik zaszyfrowac.
Oferta moze zosta¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.


https://miniportal/

10.

11.

12.
13.
14.

Wykonawca moze przed uplywem terminu do skladania ofert wycofa¢ ofert¢ za posrednictwem
,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostgpnego na ePUAP 1
udostgpnionego rowniez na miniPortalu. Sposob wycofania oferty zostat opisany w ,Instrukcji
uzytkownika” dostepnej na miniPortalu.
Wykonawca po uplywie terminu do skladania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany ani wycofa¢
ztozonej oferty.
Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg.
Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.
Ofert¢ sporzadza sie w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do
SWZ. Wraz z oferta Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢:

1) Podpisany i wypelniony formularz — opis przedmiotu zaméwienia [wg Zatacznika nr 1 do SWZ];

2) Wypelniony formularz cenowy [wg Zatacznika nr 3 do SWZ];
3) Oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (ESPD), o ktorym

mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

4) zobowiazanie innego podmiotu oraz o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia (ESPD), o ktorych mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jezeli
dotyczy);

5) przedmiotowe $rodki dowodowe - tj.:

1) os$wiadczenia dotyczacego homologacji typu WE [wg Zatacznika nr 10 do SWZ]
2) folderu ambulansow;
3) folderu z opisem zawierajacym marke i model:
- transportera — noszy,
- inkubatora,
- respiratora transportowego,
- kardiomonitora transportowego,
- pomp strzykawkowych
4) deklaracji CE lub wpis do rejestru wyrobéw medycznych:
- transportera - noszy;

- inkubatora,
- respiratora transportowego,
- kardiomonitora transportowego,
- pomp strzykawkowych
5) schematu oferowanej zabudowy medycznej przedstawiajacego widok strony lewej i prawej

przedzialu medycznego. Dopuszcza si¢ zmiany schematu oferowanej zabudowy 1 systemu
mocowan na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu Stron oraz z uwzglgdnieniem homologacji
Wykonawcy;

6) schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiajacego widok zabudowy S$ciany
dzialowej pomiedzy kabing kierowcy, a przedzialem medycznym. Dopuszcza si¢ zmiany
schematu oferowanej zabudowy medycznej na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu Stron
oraz z uwzglednieniem homologacji Wykonawcy;

7) dokument potwierdzajacy, ze oferowany zestaw opisany w punkcie XV (sprzet medyczny)
Zalacznika nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamowienia otrzymal pozytywny wynik testu
przeciazenia 10 G.

8) Schemat ideowy instalacji elektrycznej przedzialu medycznego.

9) Schemat ideowy urzadzen zabudowy + naglo$nienie.

6) Dowod wniesienia wadium
- w przypadku wptacenia wadium w pienigdzu- potwierdzenie przelewu;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

- w przypadku wniesienia wadium w formie niepieni¢znej musi zosta¢ wniesione wraz z oferta w
oryginale, w postaci elektronicznej;
7) Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pelnomocnictwa (jezeli
dotyczy).

Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit wzory w formie
formularzy zamieszczonych w zalacznikach do SWZ, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami.
Dopuszcza si¢ w ofercie ztozenie zatgcznikow opracowanych przez Wykonawce, pod warunkiem, ze bgdg
one zgodne co do tresci z formularzami opracowanymi przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy oferta nie zostata podpisana przez osob¢ uprawniong do reprezentacji Wykonawcy
okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie wiasciwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy, do oferty nalezy dotaczy¢é dokument pelnomocnictwa, zlozony w postaci elektronicznej,
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poswiadczonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
Oferte, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (ESPD), sporzadza si¢, pod rygorem
niewaznos$ci, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postgpowaniu, w szczegdlnosci z przygotowaniem i
ztozeniem ofert ponosi Wykonawca sktadajacy ofertg. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu
W postgpowaniu.
Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkow dowodowych oraz innych dokumentow lub
oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajqgcy od wykonawcy,; sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz
z thamaczeniem na jezyk polski.
W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne dokumenty lub
dokumenty potwierdzajace umocowanie do reprezentowania, zostaly wystawione przez upowaznione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje si¢ cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poswiadczajace zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowe;j.
Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktorym mowa
w ust.20, dokonuje w przypadku:
a) podmiotowych $rodkow dowodowych oraz dokumentow potwierdzajagcych umocowanie do
reprezentowania- odpowiednio wykonawca, wykonawca wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia,
podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych §rodkoéw dowodowych lub
dokumentow potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania, ktére kazdego z nich dotycza;
b) przedmiotowych $rodkéw dowodowych- odpowiednio wykonawca lub wykonawcy wspdlnie ubiegajacy
si¢ o udzielenie zamowienia;
¢) innych dokumentéw- odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamoOwienia, w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza.

22. Po$wiadczenia zgodnosci cyfrowej odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktorym mowa w
ust. 20, moze dokona¢ rOwniez notariusz.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadnosciag do dwoch miejsc po
przecinku. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walucie obce;.

Cena ofertowa musi obejmowacé dostawe catosci zamawianego asortymentu na warunkach okreslonych w
opisie przedmiotu zamoOwienia i wzorze umowy, W tym m. in. koszty przegladow w okresie
gwarancji/przedtuzonej gwarancji. W cenie uwzglednia si¢ podatek od towaréw i ustug oraz podatek



akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych przepisow sprzedaz towaru (ustugi) podlega obcigzeniu podatkiem
od towaréw 1 ustug lub podatkiem akcyzowym.

3. CENA OFERTY w przypadku Wykonawcow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest ceng brutto, obejmujaca wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
zaméwienia, oplaty, podatki (w tym podatek od towarow i ustug — VAT) i wszystkie inne koszty o
jakimkolwiek charakterze, ktore moga powsta¢ w zwigzku z realizacja przedmiotu zamdowienia. Kwota
podatku VAT (w wysokosci obowigzujacej w dniu skladania ofert) oraz cena netto, powinny by¢
wyodrebnione w sposob jednoznaczny.

4. CENA OFERTY w przypadku Wykonawcow nie majacych siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest ceng netto, wyrazong w PLN (nie uwzgl¢dniajaca podatku od towarow i ustug
obowigzujacego w Polsce), obejmujaca wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zamowienia, wszystkie
optaty, podatki (bez podatku od towardéw i ustug VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze,
ktére moga powsta¢ w zwigzku z realizacja przedmiotu zamowienia.

5. Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarow 1 ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych
dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty
podatku.

6. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca  sktadajacy  ofert¢ ~w  postgpowaniu  jest  obowigzany  wnies¢  wadium

w wysokos$ci 14.000,00 zk (stownie: czternascie tysigcy zt 00/100).
2. Wadium moze by¢ wniesione w:
* pienigdzu,
« gwarancjach bankowych,
« gwarancjach ubezpieczeniowych,
*  porgczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
3. Wadium musi zosta¢ zaksiggowane na rachunku bankowym Zamawiajacego przed uplywem terminu
sktadania ofert.
4. Wadium wnoszone w formie pieni¢znej nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w
Biatymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Biatystok:

Nr rachunku bankowego:
Santander Bank Polska S.A.: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000.

Na dokumencie potwierdzajacym wniesienie wadium winna by¢ umieszczona informacja:
LWadium - przetarg na dostawe ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzetem
medycznym **
5. Wadium wniesione w pieniagdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym,



6. Na dokumencie bedagcym formg wadium dotagczonym do oferty musi by¢ wyraznie okreslony przedmiot,
ktorego wadium dotyczy ,,Wadium - przetarg na dostawe dostawa ambulansu neonatologicznego wraz
ze specjalistycznym sprz¢tem medycznym *'.

7. W zwiazku z wnoszeniem wadium za posrednictwem miniPortalu oraz wniesienia wadium w formie
gwarancji lub poreczenia, Zamawiajacy wymaga ztozenia dokumentu w formie elektronicznej — z
zastrzezeniem, iz bedzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj.
wystawce gwarancji/ poreczyciela.

8. Zamawiajacy, niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia zlozenia wniosku zwraca
wadium Wykonawcy:

1) ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;

2) ktorego oferta zostata odrzucona;

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza;

4) po uniewaznieniu postgpowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na czynno$¢
uniewaznienia albo nie uptynal termin do jego wniesienia.

9. Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktorym mowa w ust. 8 powoduje rozwigzanie stosunku prawnego z
Wykonawcg wraz z utratg przez niego prawa do korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktéorych mowa
w dziale XXII niniejszej SWZ.

10. Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawce.

11. Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w innej formie niz w pieniadzu poprzez ztozenie gwarantowi lub
poreczycielowi o§wiadczenia o zwolnieniu wadium.

12. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie
gwarancji lub porgczenia, wystgpuje odpowiednio do gwaranta lub porgczyciela z Zadaniem zaptlaty
wadium, jezeli:

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z
przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl podmiotowych s$rodkéw dowodowych lub
przedmiotowych $rodkéw dowodowych potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 57 lub
art. 106 ust. 1 Pzp, o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentow lub
o$wiadczen lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co
spowodowato brak mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawcg jako najkorzystniejszej;

2) Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie,
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca bedzie zwigzany oferta od dnia uptywu terminu skladania ofert, przy czym pierwszym dniem
terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktorym uptywa termin sktadania ofert, do dnia 19.11.2021 r.
2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uplywem terminu zwigzania oferta, o

ktérym mowa w pkt 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdci si¢ jednokrotnie do



Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dhuzszy niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez Wykonawce
pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym
mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
whniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

XVI1.SPOSOB | TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1.
2.
3.

Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 23.08.2021 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastgpi w dniu 23.08.2021 r. o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nast¢puje poprzez Sciggniccie zaszyfrowanego pliku z ePUAP i zapisaniec o na dysku
komputera. Nastgpnie po terminie otwarcia ofert, zaszyfrowang oferte¢ zaladowuje si¢ do miniPortalu i
odszyfrowuje. Odszyfrowang ofert¢ zapisuje si¢ na komputerze za pomocg mechanizmu dostepnego w
zaktadce ,,Deszyfrowanie” na miniPortalu.
W przypadku awarii systemu, ktora spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okre§lonym
przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po usunigciu awarii.
Zamawiajacy poinformuje o awarii systemu na stronie internetowej prowadzonego postgpowania, a w
przypadku awarii sieci internetowej informacje bedzie mozna uzyska¢ pod nr telefonu 85 66 37 344.
W przypadku przestania oferty drogg elektroniczng Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z
miniPortalu przed skorzystaniem przez niego z udostgpnionego serwisu do ztozenia oferty.
Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postgpowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.
Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie prowadzonego postepowania
informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktorych oferty zostaly otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU
OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastgpujacymi kryteriami:

CENA OFERTOWA brutto (Cy) — 60%

Cof =

Cmin

x 60 pkt
Cof bad

Gdzie:

Cof — liczba punktow przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena,
Cnmin — Najnizsza cena brutto spo$rod wszystkich zaoferowanych cen;
Cofbad. — C€NA brutto zaoferowana w badanej ofercie.

UWAGA - W przypadku oferty zlozonej przez Wykonawce majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiajacy dla celow porownania ofert i oceny wedlug powyzszego



kryterium ceng takiej oferty powickszy o wymagany w Polsce podatek od towaréw i ustug (VAT), ktore miatby
obowigzek zaptaci¢ w wysokosci zgodnej ze stanem prawnym w tym zakresie.

PRZEDEUZONA GWARANCJA NA POJAZDY BAZOWE (GWpb) -5 %

Wykonawca w tym kryterium moze uzyskaé¢ 5 punktow w przypadku zaoferowania okresu gwarancji
mechanicznej na pojazdy bazowe wynoszacego 48 miesigcy od daty podpisania protokotu ilosciowo -
jakosciowego (protokotu technicznego) lub 0 punktow w przypadku zaoferowania okresu gwarancji
mechanicznej wynoszacego mniej niz 48 miesigcy. Minimalny okres gwarancji mechanicznej na pojazdy
bazowe wynosi 24 miesigce. Nalezy poda¢ w pelnych miesigcach. Parametr szczegétowo opisany w czesci XV
pkt 1 Zatacznika nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamowienia.

PRZEDLUZONA GWARANCJA NA ZABUDOWE MEDYCZNA (GWzm) — 5 %

Wykonawca w tym kryterium moze uzyska¢ 5 punktow w przypadku zaoferowania okresu gwarancji na
zabudowe medyczng wynoszacego 48 miesiecy od daty podpisania protokotu ilosciowo — jakosciowego
(protokotu technicznego) lub 0 punktéw w przypadku zaoferowania okresu gwarancji wynoszacego mniej hiz
48 miesi¢cy. Minimalny okres gwarancji na zabudowe medyczng wynosi 24 miesigce. Nalezy poda¢ w petnych
miesigcach. Parametr szczegdtowo opisany w czesci XV pkt 3 Zatacznika nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu
ZamoOwienia.

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH POJAZDOW — (P) 30%

L.p.

Parametry niewymagane, dodatkowo punktowane

Ocena

Dhugos¢ przedzialu medycznego powyzej 3,00 m, mierzona
zgodnie z aktualng normg PN-EN 1789 lub roéwnowazna
pkt L. 4. Opis Przedmiotu Zaméwienia

3,00 m- 0 pkt

najwicksza dtugos$¢ 3 pkt.

pozostate proporcjonalnie wg wzoru:

dhugos¢ przedzialu medycznego ambulansu badanej oferty

x3

najdluzsza zaoferowana dlugo$¢ przedziatu medycznego
ambulansu

Fabryczny bedacy wyposazeniem pojazdu bazowego
elektroniczny system regulacji predkosci obrotowej silnika na
postoju w celu dotadowania zespotu akumulatoréw oraz
utrzymania odpowiednich parametréw termicznych w
przedziale medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu

pkt L. 22. Opis Przedmiotu Zamdwienia

TAK/NIE
NIE - 0 pkt.
TAK — 2 pkt.

System zapobiegajacy niespodziewanym zmianom pasa
ruchu spowodowanym naglymi podmuchami bocznego
wiatru wykorzystujacy czujniki systemu stabilizacji toru
jazdy lub réwnowazny

pkt IV. 8. Opis Przedmiotu Zamowienia

TAK/NIE
NIE — 0 pkt.
TAK — 2 pkt.

Fabryczne bedace wyposazeniem pojazdu bazowego
pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej
mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie
max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika
wspolpracujace z uktadem klimatyzacji w utrzymaniu

TAK/NIE
NIE — 0 pkt.
TAK — 3 pkt.




zadanej temperatury.
pkt VII1. 5. Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Alternator powyzej 200 A —wzmocniony,
spetniajagcy wymogi obstugi wszystkich odbiornikéw
pradu i jednoczesnego fadowania akumulatoréw

TAK 200 A — 0 pkt.
Najwigksza warto$¢ — 3 pkt.
Pozostate proporcjonalnie wg wzoru:

6. pkt VIIL. 2. Opis Przedmiotu Zaméwienia Wartos$¢ pradu alternatora wskazana w badanej ofercie
X3
Najwigksza zaoferowana wartos$¢ pradu alternatora
Moc dodatkowych sygnatéw niskotonowych TAK (okresli¢)
powyzej 60 W (posiadajacych certyfikat/homologacje 60 W — 0 pkt.
zgodnos$ci z REG 65 lub alternatywng dyrektywa EKG | Najwieksza wartos¢ — 2 pkt.
ONZ, zataczane na czas pracy od 10 do 30 sekund, Pozostate proporcjonalnie wg wzoru:
7 Sygna{y niskotonowe powinny byé elementem Moc dOdE%tkOWy.Ch sygnal(’)w IliSkOtOl’lOWyCh wskazana
' calopojazdowej homologacji ambulansu oferowanej W badanej ofercie 2
marKki i modelu). Najwigksza zaoferowana moc dodatkowych sygnatow
pkt IX. 5. Opis Przedmiotu Zamoéwienia niskotonowych
Skrocony czas reakcji serwisu zabudowy specjalnej | 48 godzin - O pkt.
sanitarnej na zgloszong awarie, tzn. rozpoczecie | hajnizsza warto$¢ - 5 pkt.
naprawy w czasie krotszym niz 48 godzin od zgloszenia pogo§tale: proporcjonalnie wg wzoru.
8. ( zgioszenia bQ dq dokonywane w dni I'ObOCZG). Najkrotszy zaoferowany czas reakcji serwisu zabudowxg
pkt XV. 4. Opis Przedmiotu Zamoéwienia Czas reakcji serwisu zabudowy wskazany w ofercie
badanej
Mozhwosg regulacp erll,sok’syme.trn. TAK/NIE
9 (synchronizacja, czutos¢, usrednienie) NIE — 0 pkt
pkt XVI. 1. Opis Przedmiotu Zamoéwienia TAK — 2 pkt.
Niska masa inkubatora, tzn. ponizej 40 kg TAK/NIE
pkt XVI. 1. Opis Przedmiotu Zamowienia NIE — 0 pkt.
TAK — 3 pkt.
10. pozostale: proporcjonalnie wg wzoru:
Najnizsza zaoferowana masa inkubatora
x3
Waga zaofeowanego inkubatora w ofercie badanej
Wyposazenie respiratora w kompletny wielorazowy TAK/NIE
1 uktad oddechowy pacjenta NIE — 0 pkt.
" | pkt XVI. 2. a) Opis Przedmiotu Zamowienia TAK — 2 pkt.
Inkubator z systemem pochtaniajacym wibracje podczas | TAK/NIE
transportu pacjenta w ambulansie jak i podczas NIE — 0 pkt.
12. | transportu poza ambulansem TAK — 3 pkt.

pkt XVI. 1. Opis Przedmiotu Zamo6wienia

Laczna liczba punktow jaka otrzyma oferta bedzie obliczona wg wzoru:

SUMA = Cy+GWpb+ GWzm + P




Wszystkie obliczenia zostang dokonane z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Najkorzystniejsza oferta moze uzyska¢ maksymalnie 100 pkt. Zamawiajacy udzieli zamoOwienia
Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska
najwyzsza liczbe punktow sposrdd ofert waznych, niepodlegajacych odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana
za najkorzystniejsza, a pozostale oferty beda sklasyfikowane zgodnie z liczbg uzyskanych punktow.

Jezeli nie mozna bedzie wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, zamawiajacy wybiera sposrod tych ofert
oferte, ktora otrzymala najwyzsza ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze.

Jezeli oferty otrzymaty takg samg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy wybiera ofertg z
najnizszg ceng lub najnizszym kosztem.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposdb, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy wezwie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego ofert

dodatkowych zawierajacych nowg ceng lub koszt.
W toku oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci zlozonych

ofert. Wykonawcy beda zobowigzani do przedstawienia wyjasnien w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego. Ewentualne wyjasnienia dotyczace razaco niskiej ceny udzielane sg wylacznie w formie
pisemnej.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

Zamawiajacy zawiadomi o wyniku przetargu, zgodnie z przepisami ustawy. Zawiadomienie to zostanie
przestane na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie Wykonawcy.

Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego z Wykonawca, ktorego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, w terminach okreslonych w art. 264 Pzp.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego kopii umowy regulujgcej wspolprace tych Wykonawcow.

Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od zawarcia umowy w
sprawie zamdOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postgpowaniu
Wykonawcdéw oraz wybra¢ najkorzystniejsza oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XXI.  INFORMACJE O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI JEJ ZMIANY

1.

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Zalgcznik nr 8 do SWZ.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w
ofercie.

Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.



XXIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1.

10.

11.

12.

Srodki ochrony prawnej okre§lone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu

oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w konkursie oraz

ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamoéwienia lub

ogloszenia o konkursie oraz dokumentow zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste,

o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsigbiorcow.

Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnos$ci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia do ktorej zamawiajacy byt obowigzany
na podstawie ustawy;

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby. Odwotlujacy przekazuje kopi¢ odwotania zamawiajagcemu przed

uplywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby modgt on zapoznac si¢ z jego trescig przed

uplywem tego terminu.

Odwotanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi si¢ W terminie 10 dni od dnia publikacji

ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw zamowienia na

stronie internetowey.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajagcego stanowigcej podstawe jego
whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposob inny niz okre§lony w pkt 1).

Odwotanie w przypadkach innych niz okre§lone w pkt 5 i 6 wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia, w ktorym

powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna bylo powzig¢ wiadomos¢ o okolicznos$ciach

stanowigcych podstawe jego wniesienia

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom

oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

W postepowaniu toczacym si¢ wskutek wniesienia skargi stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy z dnia

17.11.1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie

stanowig inaczej.

Skarge wnosi si¢ do Sadu Okregowego w Warszawie — sadu zamowien publicznych, zwanego dalej ,,sadem

zamoOwien publicznych”.

Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia orzeczenia Izby lub

postanowienia Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesytajac jednoczesnie jej odpis

przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu

ustawy z dnia 23.11.2012 r. — Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postgpowania odwotawczego do sadu zamowien publicznych

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXI1l. WYKAZ ZALACZNIKOW DO SWZ

Zalacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamoéwienia

Zalacznik nr 2 - Formularz ofertowy

Zalacznik nr 3 — Formularz cenowy

Zalacznik nr 4 — Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (ESPD) w formacie *.xml oraz PDF

(zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiajgcego wraz z niniejszq SWZ)



Zaktacznik nr 5 — Zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobow Wykonawcy

Zatgcznik nr 6 — Oswiadczenie Wykonawcy o aktualno$ci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp

Zalacznik nr 7 — Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw

Zalacznik nr 8 — Umowa nr EOP.332.20.21 - projekt

Zalacznik nr 9 — O$wiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupy
kapitatowe;j

Zaktacznik nr 10 — Oswiadczenie dotyczace homologacji typu WE

Zatgcznik nr 11 — Klauzula RODO



Zatacznik nr 1 do SWZ

Przedmiotem zamoOwienia jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu neonatologicznego typu B lub C wraz ze specjalistycznym
sprzetem medycznym - uruchomienie i przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie jego obstugi i eksploatacji;

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

+WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO | PRZEDZIALU
MEDYCZNEGO AMBULANSU NEONATOLOGICZNEGO TYPU B LUB TYPU C WRAZ ZE
SPECJALISTYSTYCZNYM SPRZETEM MEDYCZNYM- w ilo$ci 1 szt.

Pojazd kompletny (cigzarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe...............coiiiiiiiiiiiiiiii e,

Rok produkcji min. 2021 1.2(POAAC) . ... neeeie e e
N e P W Lo et o] fo o [0 (ol | - U PPN

(opisuje Wykonawca)
Oferowane przez

. warunek graniczny: Wykonawee
Lp. Wymagane warunki (parametry) dla sar_nochodu bazowego, whisaé ' parametry dla
zabudowy medycznej pis: samochodu
spelnia /
nie spelnia bazowego,
zabudowy
medycznej
1 2 3 4
I. NADWOZIE -

Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, typu B lub C Z
homologacja zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w|
sprawie homologacji typu pojazdow samochodowych i przyczep
oraz ich przedmiotow wyposazenia lub czesci oraz Dyrektywa
2007/46/WE.

Z nadwoziem samono$nym catkowicie stalowym zabezpieczonym
antykorozyjnie, z izolacja termiczng i akustyczng obejmujaca $ciany
oraz sufit zapobiegajaca skraplaniu si¢ pary wodnej. Sciany i sufi]
wylozone tatwo zmywalnymi profilami z tworzywa sztucznego w
kolorze biatym zapewniajacymi wysoki poziom higieny w
przedziale medycznym.

1 [Czesciowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z
mozliwoscig ewakuacji pacjenta i personelu przez szybe drzwi
tylnych i bocznych. Szyba przednia z przyciemnianym pasem przy
gornej krawedzi dopuszcza si¢ jako wyposazenie dodatkowe]
elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Potki nad przednig szyba.
Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniajaca miejsce pracy
kierowcy zgodnie z aktualng norma PN EN 1789 lub
rownowaznej. Lampki do czytania dla kierowcy i pasazera, wngka
nad przedniag szyba na radiotelefon, fotele kierowcy i pasazera
wyposazone w regulowane podtokietniki.

W  komorze silnika zlgcze rozruchowe (dodatkowy biegun
dodatni),

Furgon-lakier w kolorze z6ttym

2 INadwozie przystosowane do przewozu 4 oséb w pozycji siedzacej
oraz 1 osoba w pozycji lezacej na noszach.
3 |[Wysokos¢ przedziatu medycznego min. 1,80 m

Dlugosé¢ przedziatu medycznego min. 3,00 m mierzona zgodnie z TAK (okresli¢)
aktualng normg PN-EN 1789 lub rownowazng 3,00 m - 0 pkt.




- parametr dodatkowo punktowany po spetnieniu okreslonego
minimum

Plaszczyzna mierzenia dhlugosci przedzialu medycznego — na
wysoko$ci 1 m mierzona przy zamknigtych drzwiach ambulansu
od wewngetrznej ramy drzwi do $ciany dziatowej (mierzonej na
wysokos$ci 1 m). Mierzona zgodnie z aktualng norma PN-EN 1789
lub rownowazna

najwigksza dlugos¢ - 3 pkt.
pozostate: proporcjonalnie

Szerokos¢ przedzialu medycznego min.1,70m

Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kata min.250
stopni, wyposazone W ograniczniki potozenia drzwi, wys.
min.1,80m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach. Zamiast
kieszeni z siatek w drzwiach tylnych pod oknami, Zamawiajacy
dopuszcza, ale nie wymaga - specjalnie wyprofilowane i
wzmocnione elementy z tworzywa sztucznego przystosowana do
rzewozenia np. kolierzy ortopedyczny, poscieli, itp

Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwierang szyba
wysoko$¢ drzwi min. 1,80 m.

Uchwyt sufitowy dla pasazera w kabinie kierowcy

Zewngtrzne okna przedzialu medycznego pokryte w o 2/3
wysokosci folig polprzezroczysta.

10

Przegroda oddzielajaca kabing kierowcy od przedzialu
medycznego z przesuwnymi drzwiami z otwieranym oknem
umozliwiajacym komunikowanie si¢ pomigdzy przedzialem
medycznym i kabing kierowcy zgodnie z aktualng norma PN EN
1789 lub rbwnowazna.

11

Centralny zamek wszystkich drzwi (tacznie z drzwiami do
zewnetrznego schowka) z alarmem obejmujacy wszystkie drzwi
pojazdu

12

Drzwi boczne lewe przesuwane do tytu, bez szyby

13

Zewngtrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi
oswietleniem zapewniajacy mocowania:
« 2 szt. butli tlenowych 101 z reduktorami

4

Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia butli z reduktorami.

Wymagane jest przygotowanie miejsca na butle z reduktorami.

14

Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasazera, dwie poduszki
boczne dla kierowcey i pasazera, oraz poduszki chronigce miednice
kierowcy i pasazera.

15

Stopien wejsciowy tylny zintegrowany ze zderzakiem.

16

Stopien wejsciowy do przedzialu medycznego wewngetrzny
pokryty wyktadzing antyposlizgowa z pod$wietleniem

17

Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy

18

Swiatla boczne pozycyjne

19

Dzielone wsteczne lusterka zewngtrzne elektrycznie podgrzewane
i regulowane,

20

Kamera cofania, wyswietlacz LCD w formie lusterka wstecznego
zamontowany w kabinie kierowcy. Kamera przednia i tylnia z
wideo rejestratorem z mozliwoscia nadpisywania oraz
pozniejszego odtworzenia zapisanych materialdow minimum 32
godz. od nagrania.

21

Zestaw narzadzi z podnos$nikiem, pelnowymiarowe koto zapasowe
z czujnikiem ci$nienia powietrza.

22

Fabryczny  bedacy  wyposazeniem  pojazdu  bazowego
elektroniczny system regulacji predkosci obrotowej silnika na
postoju w celu dotadowania zespotu akumulatoréw oraz
utrzymania odpowiednich parametrow termicznych w przedziale
medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu (podaé kod opcji
producenta pojazdu bazowego tego wyposazenia) — parametr

dodatkowo punktowany

TAK/NIE
NIE — 0 pkt.
TAK — 2 pkt.

23

Czujnik deszczu dostosowujacy szybko§¢ pracy wycieraczek
przedniej szyby do intensywnosci opadow, czujnik zmierzchu
automatycznie wiaczajacy §wiatta mijania,

Czujniki parkowania przednie i tylne z sygnalizacja wizualng i




dzwickowa. Czujniki parkowania powinny by¢ konstrukcji
fabrycznie montowanej w fabryce producenta pojazdu bazowego.
Zamawiajacy dopuszcza czujniki parkowania zamontowane przez
autoryzowanego przedstawiciela producenta, objete fabryczng
gwarancjg pojazdu.

24

Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcja do$wietlania zakrgtow

25

Zbiornik paliwa o pojemnosci min. 701.

26

Elektryczne zlacze do podiaczenia urzadzen zewngtrznych
(technologia CAN bus). Zamawiajacy wymaga aby instalacja
clektryczna zabudowy sanitarnej wykorzystywata fabryczny modul
producenta pojazdu bazowego typu PSM, KFG, Itp.

27

Radioodtwarzacz z glosnikami w kabinie kierowcy i przedziale
medycznym, z zasilaniem 12 V z eliminacja zaklocen i anteng
dachowa ze wzmacniaczem antenowym.

28

Kabina kierowcy ma by¢ wyposazona w  panel sterujacy

nastepujacymi funkcjami:

Sterowanie oswietleniem zewngtrznym ($wiatta robocze)

Sygnalizacja  graficzna  niskiego  poziomu  naladowania

akumulatorow

sterowanie  sygnalizacja uprzywilejowania oraz dodatkows

sygnalizacja dzwickowa niskotonowa

sterowanie elektrycznym systemem dogrzewania silnika na postoju

sygnalizacja niedomknigcia ktorychkolwiek drzwi ambulansu,

sterowanie uktadem klimatyzacji, sterowanie uktadem ogrzewania

dodatkowego niezaleznym od pracy silnika

sygnalizacja podtaczenia ambulansu do sieci 230V

sterowanie blokada drzwi pomigdzy przedzialem kierowcy i
rzedzialem medycznym

29

Termobox do ogrzewania ptynéw infuzyjnych:

w przedziale medycznym ma znajdowaé si¢ wyswietlacz
informujacy o temp. wewnatrz termoboxu).

Zamawiajacy dopuszcza aby odczyt i regulacja temperatury w|
termoboxie odbywala si¢ bezposrednio z poziomu termoboxu, a nie
z panelu sterujacego.

30

Przy odbiorze dostarczy¢ aktualng homologacje typu WE pojazdu
skompletowanego (oferowanego ambulansu typu B lub C) i
kompletnego (samochodu ciezarowego), zgodng z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca
2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdow samochodowych i
przyczep oraz ich przedmiotow wyposazenia lub czegSci oraz
Dyrektywa  2007/46/WE  lub w  przypadku podmiotu
zagranicznego S$wiadectwo zgodnosci WE typu pojazdu
skompletowanego. Numer $wiadectwa homologacji typu WE
pojazdu kompletnego musi by¢ ujety w Swiadectwie homologacji
typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiada¢ informacje o
dacie  wydania  homologacji  pojazdu  kompletnego i
skompletowanego. Numery homologacji pojazdu kompletnego i
skompletowanego musza by¢ zgodnie z Dyrektywa 2007/46/WE
zatacznik nr VII sktada¢ si¢ z 4 sekcji informujacych o:

- panstwie cztonkowskim wydajacym homologacje

- numerze ostatniej dyrektywy lub rozporzadzenia zmieniajacego,
wlacznie z aktami wykonawczymi stosowanymi do danej
homologaciji

- czterocyfrowym numerze porzadkowym

- dwucyfrowym  numerze porzadkowym  okreslajacym
rozszerzenie.

Oraz zalacznik w postaci raportu/protokotu z wykonanego testu
zderzeniowego catego jednorodnego nadwozia ambulansu
(zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1789 lub
rownowaznej) wystawione przez niezalezng notyfikowang
jednostke badawcza dotyczacy oferowanej konfiguracji zabudowy

specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i




modelu ambulansu.

Dodatkowo Wykonawca przekaze karte pojazdu, fakture
sprzedazy i o$wiadczenie o danych i informacjach o pojezdzie
niezb¢dne do rejestracji i1 ewidencji pojazdow  bedace
zatagcznikiem nr 10 do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie homologacji typu
pojazdow samochodowych 1 przyczep oraz ich przedmiotow
wyposazenia lub czgsci (Dz.U. 2015 poz. 1475 z pézn. zm.),
instrukcje obstugi pojazdu i sprzetu medycznego w jezyku
polskim,  ksigzk¢  gwarancyjng z  wyszczegolnieniem
poszczegolnych okresow gwarancyjnych.

Ambulans ma posiada¢ podsumowanie badan wystawione jako
Zatacznik A do aktualnej normy PN-EN 1789 lub réwnowaznej.
'Wraz z dostawa ambulansu dostarczy¢ powyzszy dokument.

SILNIK

Z zaptonem samoczynnym, wtryskiem bezposrednim typu Common|

1 |Rail, turbodoladowany, elastyczny, zapewniajacy przyspieszenie
pozwalajace na sprawng prac¢ w ruchu miejskim,
2 [Silnik 0 mocy min. 130 KW
Norma emisji spalin zgodna z obowigzujacymi przepisami w dniu
3 rejestracji ambulansu (minimum Euro VI lub Euro 6 lub
roOwnowazna).
I11. ZESPOL PRZENIESIENIA NAPEDU e
1 Manualna: Min. 6-biegow do przodu i bieg wsteczny lub
automatyczna
v UKLAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZENSTWA |
1 Uktad hamulcowy ze wspomaganiem, wskaznik zuzycia klockow|
" |hamulcowych,
2 Z systemem zapobiegajacym blokadzie kot podczas hamowania -
IABS lub rownowazny
3 |[Elektroniczny korektor sity hamowania
4 |Z systemem wspomagania naglego (awaryjnego) hamowania
5 Hamulce tarczowe na obu osiach (przéd i tyl), przednie
wentylowane,
6 System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn.
uwzgledniajacy obcigzenie pojazdu,
7 System zapobiegajacy poslizgowi kot osi napedzanej przy ruszaniu
typu ASR
System zapobiegajacy niespodziewanym zmianom pasa ruchu
tymi dmuchami  bocznego  wiatru TAKINIE
8 spowodowanym  nagtymi  podmucha g NIE 0 pkt.
wykorzystujacy czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub TAK — 2 pkt.
rownowazny — parametr dodatkowo punktowany.
9 |Asystent ruszania pod gorg,
V. |[ZAWIESZENIE
Fabryczne zawieszenie posiadajace wzmocnione drazki
stabilizacyjne obu osi (poda¢ kod opcji producenta pojazdu
1. |bazowego tego wyposazenia). Zawieszenie przednie i tylne
wzmocnione zapewniajagce odpowiedni komfort transportu
pacjenta .
Zawieszenie gwarantujace dobrag przyczepno$¢ kot do
2 |nawierzchni, stabilno$¢ i manewrowos¢ w trudnym terenie oraz
zapewniajace odpowiedni komfort transportu pacjenta
VI. [UKLAD KIEROWNICZY — femmmemmeeeees
1. |Ze wspomaganiem hydraulicznym
2. |Z regulowang kolumna kierownicy




VIL.

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

Ogrzewanie wewnetrzne postojowe — grzejnik elektryczny z sieci
230 V z mozliwo$cig ustawienia temperatury i termostatem, min.
Moc grzewcza 2000 W.

INiezalezny od silnika system ogrzewania przedzialu medycznego
(typu powietrznego) z mozliwoscig ustawienia temperatury i
termostatem, o mocy min. 5,0 kW . umozliwiajacy ogrzanie
przedziatu medycznego zgodnie z aktualng normg PN EN 1789 lub
rownowaznej pkt. 4.5.5.1.

Niezalezny od silnika fabryczny system ogrzewania kabiny
kierowcy 1 przedziatu medycznego poprzez nagrzewnic¢ wodna,
umozliwiajacy dogrzanie silnika przed rozruchem (podaé kod
producenta pojazdu bazowego tej opcji wyposazenia)

Zamawiajacy dopuszcza montaz tego systemu na etapie adaptacji
ambulansu.

INagrzewnica wodna wpigta w uklad chlodzenia silnika o
maksymalnej mocy grzewczej min. 6 kW .

Fabryczne bedace wyposazeniem pojazdu bazowego pomocnicze
ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5
kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia
silnika wspolpracujace z ukladem klimatyzacji w utrzymaniu
zadanej temperatury. (poda¢ kod opcji producenta pojazdu

bazowego tego wyposazenia). — parametr dodatkowo

punktowany.

TAK/NIE
NIE — 0 pkt.
TAK — 3 pkt.

Klimatyzacja dwu parownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i
przedziatu medycznego
\W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna

VIII.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zespot 2 fabrycznych akumulatordéw o tacznej pojemnosci min.
180 Ah do zasilania wszystkich odbiornikow pradu.

'Wzmocniony alternator spetniajacy wymogi obshugi wszystkich
odbiornikow pradu i jednoczesnego tadowania akumulatorow -
min 200 A.

Warto$¢ pradu alternatora jako parametr dodatkowo
punktowany po spetnieniu okreslonego minimum.

TAK (okresli¢)

200 A0 pkt.
Najwigksza warto$¢ — 3 pkt.
Pozostate: proporcjonalnie

IAutomatyczna tadowarka akumulatorowa (zasilana pradem 230V)
sterowana mikroprocesorem fadujaca akumulatory pradem
odpowiednim do poziomu roztadowania kazdego z nich

Instalacja elektryczna 230 V:

a) zasilanie zewnetrzne 230 V

b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym

c) zabezpieczenie uniemozliwiajace rozruch silnika przy
podiaczonym zasilaniu zewng¢trznym

d) zabezpieczenie przeciwporazeniowe

e) przewdd zasilajacy min 10 m

INa zewnatrz pojazdu ma by¢ zamontowana wizualna sygnalizacja
informujaca o podiaczeniu ambulansu do sieci 230V

Grzatka w uktadzie chtodzenia ciecza silnika pojazdu zasilana z
sieci 230V

Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym:
- min. 4 gniazda 12 VV w przedziale medycznym (w tym jedno 20A),
do podtaczenia urzadzen medycznych.
- gniazda wyposazone w rozbieralne wtyki

Atestowany inwerter pradu statego 12V na zmienny 230V/50Hz o
mocy ciagtej min. 2000VA (czysta sinusoida).

W przedziale medycznym 3 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej
przetwornicy do obslugi sprzetu medycznego wymagajacego
zasilania 230Vw czasie jazdy, z mozliwo$cig wylgczenia napigcia

(wylaczenie inwetera napiecia).




SYGNALIZACJA SWIETLNO-DZWIEKOWA I
OZNAKOWANIE

Belka $§wietlna umieszczona na przedniej cze$ci dachu  pojazdu
wypelniona w calej przedniej czeSci i po bokach modutami
Swietlnymi LED koloru niebieskiego. W pasie przednim
zamontowany glo$nik o mocy min. 100 W, sygnat dzwickowy
modulowany -  zmiana  modulacji klaksonem, mozliwos$¢
podawania komunikatéw glosowych.

Belka $wietlna umieszczona na tylnej cze$ci dachu pojazdu
wypelniona w calej przedniej czgsci i po bokach modutami
Swietlnymi LED koloru niebieskiego, dodatkowe §wiatta robocze
LED do o$wietlania przedpola za ambulansem

Wiaczanie sygnalizacji dzwigckowo-$wietlnej realizowane z panelu
sterujacego lub manipulatora umieszczonego w widocznym, tatwo

dostepnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.

Swiatla awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych wiaczajace
sic po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu 0 90, 180 i 260
stopni

Dodatkowe sygnaty niskotonowe o mocy min. 60W posiadajace
certyfikat/homologacj¢ zgodnosci z REG 65 lub alternatywna
dyrektywa EKG ONZ, zalaczane na czas pracy od 10 do 30
sekund (poda¢ marke i model oraz numer certyfikatu/homologacji)
— sygnaly nisko tonowe s3 elementem catopojazdowej
homologacji ambulansu oferowanej marki i modelu.

Moc sygnatu jako parametr dodatkowo punktowany po
spelnieniu okre§lonego minimum — poda¢ marke i model

TAK (okresli¢)

60 W — 0 pkt.
Najwicksza warto$¢ — 2 pkt.
Pozostate: proporcjonalnie

Dwie niebieskie lampy LED na wysokosci pasa przedniego, barwy
niebieskiej, dodatkowe niebieskie lampy LED w blotnikach i

lusterkach zewnetrznych- dotyczy blotnikow przednich.

Po dwa reflektory zewnetrzne LED po bokach pojazdu w gornej
czesci Scian  bocznych, do o$wietlenia miejsca akcji, z
mozliwoscia wlaczania/wylaczania zaréwno z kabiny kierowcy
jak i z przedzialu medycznego, wlaczajace si¢ automatycznie
razem ze S$wiattami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu
wstecznego przez kierowce.

Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 17.12.2019 r.(Dz. U. 2019.2487 t.j. z pdzn. zm.) W
sprawie  oznaczenia  systemu  Panstwowe  Ratownictwo
Medyczne oraz wymagan W zakresie umundurowania cztonkow
zespotow ratownictwa medycznego

- po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej ,,N” w okregu o
Srednicy co najmniej 40 cm, o grubosci linii kota i liter 4 cm,

Na ambulansie Wykonawca wykona oznakowanie/ etykiete
informujaca o realizacji zadania w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2021, liczby oddanych gloséw oraz zapis ,,Projekt
sfinansowano w ramach Budzetu Obywatelskiego 2021.
Ambulans bedzie oznakowany co najmniej z dwoch stron.
Naklejka co najmniej formatu A3 o wymiarach. Minimum
297x420 mm, ktéore beda umieszczone w widocznym miejscu.
Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze szczegotowe
wytyczne dotyczace oznakowania.

OSWIETLENIE PRZEDZIALU MEDYCZNEGO

OSWIETLENIE PRZEDZIALU MEDYCZNEGO

-o$wietlenie zgodne z aktualng norma PN EN 1789 lub
rownowaznej pkt. 4.5.6 oraz charakteryzujace si¢ parametrami nie

gorszymi jak ponizej

1) swiatto rozproszone umieszczone po obu stronach gornej czesci
przedzialu medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich

przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oswietlenie nocne)

2) os$wietlenie regulowane umieszczone w suficie nad noszami

punktowe (min. 2 szt.)




3) jeden punkt $wietlny zamontowany nad blatem roboczym

XI.

WYPOSAZENIE PRZEDZIALU MEDYCZNEGO
(pomieszczenia dla pacjenta)

- pomieszczenie powinno pomiesci¢ urzadzenia medyczne
wyszczegélnione w aktualnej normie PN EN 1789-lub
rownowaznej

Scianka dzialowa oddzielajaca kabine kierowcy od przedziahy|
medycznego wyposazona w drzwi przesuwne umozliwiajace
poruszanie si¢ pomiedzy pomieszczeniem medycznym a kabing|
kierowcy na postoju. Konstrukcja i dziatanie drzwi — zgodnie z
wymogami aktualnej normy PN-EN 1789-lub rownowaznej

Podtoga odpowiednio wzmocniona i izolowana, pokryta
wyktadzing przeciwpos$lizgowa, latwo zmywalna, polaczona
szczelnie z pokryciem $cian bocznych, uniemozliwiajaca
podciekanie cieczy, umozliwiajagca mocowanie noszy gtownych.

Sciany i sufit maja posiadaé pokrycie antystatyczne nietoksyczne,
niepalne i fatwo zmywalne $rodkami dezynfekcyjnymi.

Dwa fotele: obrotowe w zakresie 90° (wymagany obrot fotela od osi
symetrii pojazdu do noszy), wyposazone w bezwladnosciowe,
trzypunktowe pasy bezpieczenstwa, poszycie siedzen wykonane z
materiatu zgodnego z aktualng normg EN 13501 lub réwnowazng na
prawej $cianie jeden fotel umieszczony na state, drugi fotel u
wezglowia noszy.

Zamawiajacy dopuszcza dwa fotele na prawej $cianie w przedziale
medycznym bez fotela u wezglowia noszy co wiaze si¢ tez z
rezygnacja z potki w tylnej czesci Sciany prawe;.

Zabudowa meblowa na §cianach bocznych (lewej i prawej):

- zestawy szafek i polek wykonanych z tworzywa sztucznego,
zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadni¢ciem|
umieszczonych tam przedmiotdw, z miejscem mocowanial
wyposazenia medycznego,

Potki podsufitowe po lewej i prawej z przezroczystymi szybkami i
pods$wietleniem  uruchamiajgcym  si¢  po ich  otwarciy
umozliwiajacym podglad na umieszczone tam przedmioty.
Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga pod$wietlenia stalego
potek podsufitowych zamiast uruchamianego dopiero po ich
otwarciu.

W $wietle drzwi tylnych po stronie prawej przedzialu medycznego
przed fotelem bocznym szafka otwarta z mocowaniami (paski
regulowane) na sprzet wewnatrz (typu torba medyczna). Nad szafka
miejsce  (potka) z mocowaniem plecaka ze sprzetem
resuscytacyjnym

W $wietle drzwi tylnych na $cianie lewej przedziatu medycznego
stupek — szafka z roletami na drobny sprzet i potka z cokotem nad
stupkiem.

INad stupkiem i pdtka wyzej opisang miejsce min. trzy ptyty do
mocowania aparatury medycznej:

Pompy infuzyjnej, defibrylatora klinicznego Miejsce  do|
zamocowania respiratora - dalej w kierunku kabiny kierowcy po|
lewej stronie zestaw mebloScianki z szafkami, schowkami
zamykanymi roletami oraz szufladami. Mozliwo$¢ dostgpu do
reduktorow tlenowych umocowanych na 2 butlach 10 litrowych.
Zabudowa przedzialu medycznego umozliwiajaca mocowanie
kamizeli KED, deski ortopedycznej dziecigcej i szyn Kramera
(bedacych na wyposazeniu Zamawiajacego, Zamawiajacy posiada
deske ortopedyczng PEDIPAC FERNO).

Zamawiajacy dopuszcza zabudowe w tylnej czesci prawej §ciany: -
w $wietle drzwi tylnych po stronie prawej przedzialu medycznego
przed fotelem bocznym szatka =z nagrzewnica wodna Z
mocowaniami (paski regulowane) na plecak lub torb¢ medyczna.

INad potka szafka zamykana rolets.




Zamawiajacy dopuszcza miejsce mocowania plecaka przewidziane
w zabudowie meblowej opisanej. Zamawiajacy dopuszczal
rozwigzanie mocowania plecaka zgodnie z aktualng normg PN-EN
17891ub réwnowazng i posiadang przez Wykonawce homologacijg
na dzien skladania ofert z wylaczeniem lokalizacji przed fotelem|
bocznym.

Zamawiajacy dopuszcza mocowanie kamizeli KED, deski dziecigcej
i szyn Kramera zgodnie z homologacjg Wykonawcy.

XIl. DODATKOWE WYPOSAZENIE POJAZDU |-

1 |Dodatkowa gasnica w przedziale medycznym

2 |Urzadzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym.

3 |W kabinie kierowcy przenos$ny szperacz akumulatorowo sieciowy z|
mozliwo$cig tadowania w ambulansie wyposazony w $wiatto LED,

4 |Dwa trojkaty ostrzegawcze, komplet kluczy, podnosnik
samochodowy

5 |Komplet dywanikow gumowych w kabinie kierowcy,

6 |Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma by¢ napetniony|

owyzej stanu ,.,rezerwy”’

7 |Ambulans wyposazony w ogumienie letnie.

8 |Dodatkowo 4 opony zimowe z felgami i oryginalnymi
(fabrycznymi) czujnikami ci$nienia.

9 |Czujniki ci$nienia w kotach letnich

10 |Kabina kierowcy wyposazona w instalacje do radiotelefonu

11 |Wyprowadzenie instalacji do podtaczenia radiotelefonu

12 |Wmontowana dachows krotka anteng radiotelefonu o parametrach:
a) zakres czestotliwosci 168-170 Mhz
b) impedancja wejscia 50 Ohm
c) wspOtczynnik fali stojacej 1,6
d) charakterystyka promieniowania dookdlna

XI11. URZADZENIE MONITORINGU GPS
1. |Dostawa i wdrozenie systemu zarzadzania flotg pojazdow

pracujacego w technologii GPS-GPRS oraz jego dostosowanie do
wymagan juz wdrozonego systemu zarzgdzania flotg pojazdow
marki Predator Combo firmy KERATRONIK (tzw. podpigcie do
istniejacego systemu 1 pojazdu).

ZamoOwienie obejmuje:

Opomiarowanie pojazdu w zakresie dostawy i montazu urzadzen
niezb¢dnych dla uzyskania parametru pomiaru paliwa.

Instalacja Aplikacji do zarzadzania pojazdami (profesjonalnego
oprogramowania dziatajagcego na platformie systemu operacyjnego
'Windows XP i nowszych), otwartej na integracj¢ ze srodowiskiem
[T Zamawiajacego.

'Wdrozenie Aplikacji zarzadzania pojazdami tj. dostosowanie do
srodowiska [T Zamawiajgcego.

Bezptatna aktualizacja wdrozonej wersji systemu w okresie
Swiadczenia ustug.

Elementy sktadowe przedmiotu zamowienia.

APLIKACJA:

IArchitektura dla mozliwosci tatwego dostosowania aplikacji do
wymogow funkcjonalnych Zamawiajacego. Aplikacja musi by¢
zbudowana w architekturze otwartej, umozliwiajacej dowolne
zmiany w obregbie zawarto$ci kartotek. Wszelkie kartoteki w obrebie
)Aplikacji muszg by¢ zbudowane z edytowalnych etykiet, p6l

tekstowych i stownikéw. Kartoteki musza by¢ dostepne dla




uzytkownikow w dwoch trybach pracy: Tryb do odczytu Domys$iny
tryb dla kazdego uzytkownika w systemie. Tryb umozliwiajacy
wglad we wszystkie kartoteki (zgodnie z uprawnieniami) bez
mozliwo$ci ich edycji. Tryb edycyjny Tryb nadawany
administracyjnie. Wybrani uzytkownicy posiadajacy dostep do
kartotek poprzez tryb edycyjny, muszg mie¢ mozliwo$¢ nanoszenia
zmian danych w obregbie kartotek, jak rowniez zmian etykiet i
zawartosci stownikow oraz danych biezacych takich jak: np. nr
rejestracyjny itp. Aplikacja musi zapewnia¢ mozliwo$¢
wyeksportowania danych do standardowych formatow plikow
tekstowych jak rowniez importu ze standardowych plikow
tekstowych. Centralne stanowisko bazowe (serwer bazy danych,
serwer aplikacji, serwer GPRS, serwer Mapowy) zlokalizowane
beda w srodowisku IT Dostawcy. Aplikacja winna pracowaé w
trybach offline i online, dostep do Aplikacji mozliwy musi by¢
lokalnie np. poprzez przegladarke internetowa. Praca offline i online
dotyczy pracy rejestratorow. W przypadku braku mozliwosci
przesytania danych, s one gromadzone w pamigci rejestratora do
momentu ponownego potaczenia GPRS. Aplikacja musi pracowaé
w trybie wielodostepowym, umozliwiajgc: -definiowanie zakresu
dostepowego dla poszczegdlnych uzytkownikow, - §ledzenie tych
samych, badz catkiem réznych chwilowych parametrow pojazdow
na wielu stanowiskach w tym samym czasie z wykorzystaniem
interfejsu graficznego i z funkcjonalno$cia zdefiniowang oddzielnie
dla kazdego operatora, - mozliwo$¢ uruchomienia systemu na
dowolnej definiowalne;j ilosci stanowisk, - tworzenie profili
dostepowych dostosowujac dostgp do zasobu pod katem
przyporzadkowania samochodoéw do poszczegdlnych dziatow i
komorek organizacyjnych odwzorowanych w strukturze
Zamawiajgcego tak, by uzytkownicy pomigdzy Dziatami nie mieli
dostepu do zasoboéw Systemu wykraczajacych poza ich zakres
pracy. Aplikacja winna dziata¢ w catosci w jezyku polskim. Dostep
do sytemu musi by¢ chroniony przez uktad imiennej identyfikacji
uzytkownika. Aplikacja musi zapewni¢ funkcjonalno$¢ w zakresie:
[Ewidencji pojazdow i kierowcow w zakresie wymaganym i
niezb¢dnym dla osiagniecia zatozonej funkcjonalnosci Aplikacji.
Raportowania kluczowych dla zarzadzania flotg parametrow, takich
jak : - Raport eksploatacji pojazdow, - Raport jazd pojazdow oraz
Lokalizacji pojazdow. Analizy przebytych tras w oparciu o zapis
GPS. Wizualizacji tras. Karty SIM stanowi¢ beda wtasnosé¢
Dostawcy. Urzadzenie rejestrujace (GPS) powinno mie¢ zwartg i
niewielka konstrukcj¢ umozliwiajaca zainstalowanie w pojezdzie w
Sposob ograniczajacy dostep dla jego uzytkownikow. Jedynym
elementem zainstalowanym w sposob dostgpny moze by¢ czytnik
identyfikatorow umozliwiajacy identyfikacje kierowcow za
posrednictwem zaproponowanych przez Dostawce rozwigzan (np.
kart zblizeniowych lub brelokéw). Dane z urzadzen rejestrujacych
(GPS), zlokalizowanych w pojazdach muszg by¢ przekazywane w
czasie rzeczywistym, w technologii GPRS. Dane majg by¢
przekazywane na biezagco w momencie zarejestrowania czasu
minimalnego zapisu tj. 60 sek. Zasilanie urzadzen rejestrujacych
(GPS) z instalacji samochodowych 12V lub 24V, w zaleznosci od
instalacji pojazdow. Kazde urzadzenie rejestrujace (GPS) musi by¢
wpigte w instalacj¢ elektryczng auta w miejscu zaakceptowanym
przez autoryzowany serwis stosownych pojazdoéw objetych
gwarancja producenta. Urzadzenia rejestrujace (GPS) musza




zapewni¢ realizacj¢ nastgpujacych pomiarow i sygnatow: Poziom
paliwa w zbiorniku poprzez opomiarowanie wskazan ptywaka.
Pomiaru i rejestracji napigcia zasilania w pojezdzie oraz
sygnalizacj¢ zaniku zasilania glownego. Urzadzenie rejestrujace
(GPS) powinno posiada¢ minimum 4 wejscia analogowe.
Urzadzenia rejestrujace (GPS) muszg spelnia¢ normy unijne lub
rownowazne. Poprawno$¢ montazu wszystkich urzadzen Systemu
lezy po stronie Dostawcy.

SPECYFIKACJA WYMAGAN FUNKCJONALNYCH
APLIKACJI:

Najistotniejszym dla funkcjonalnosci wdrazanej aplikacji
systemowej monitorowania, lokalizacji pojazdow i urzadzen jest
mozliwo$¢ automatycznego generowania i raportowania
kluczowych dla zarzadzania flotg parametréw, raporty muszg by¢
generowane w odniesieniu do wybranego pojazdu, dowolnej grupy
pojazdow lub calej floty Zamawiajacego. - wszystkie raporty o
ktorych mowa budowane musza by¢ dla dowolnie zdefiniowanego
czasookresu (wybor z kalendarza daty (od) oraz (do)). Raport
cksploatacji pojazdow, budowany wg: -tacznie pokonany dystans, -
taczne zuzycie paliwa, w wybranym okresie, - taczny czas przerw w
pracy pojazdu. Grafik pracy kierowcow. Prezentacja grafikow pracy
kierowcow w uktadzie dzien, tydzien, miesiagc. Wyzej wymienione
raporty beda generowane w oparciu o dane zarzadzane w obszarze
IAplikacji Ewidencja pojazdow i kierowcow. Aplikacja musi
zapewniaé rejestracj¢ i ewidencje wybranych niezbednych danych o
pojezdzie bezposrednio zwigzanych z monitoringiem i
pozwalajacych na okreslenie jego aktualnego stanu.

Dane pojazdu: - Numer rejestracyjny, Marka-Typ-Model,
definiowane przez uzytkownika), Aplikacja musi udostgpniaé
(poprzez XML) nastepujace informacje:

Data i godzina wyjazdu (dane pobierane z GPS), - Data i godzina
powrotu (dane pobierane z GPS), - Przebieg catkowity w km-mtg
(dane pobierane GPS),

Catkowity czas uzytkowania pojazdu w godz. (dane pobierane z
GPS),

'Tankowanie paliwa (dane pobierane z GPS),

Stan koncowy paliwa (dane pobierane z GPS),

Odlegtos¢ przejazdu w km(dane pobierane z GPS).

Mapa:

'Wymogi ogdlne.

Modut mapowy musi dziata¢ tak, by wszelkie prezentacje mapowe
odbywaty si¢ w obrgbie wdrazanego systemu przez Dostawce. Nie
dopuszcza si¢ koniecznosci eksportu danych mapowych do
zewnetrznej aplikacji mapowej. Mapa musi umozliwia¢ ptynne
przewijanie poszczegdlnych obszar6w mapy oraz dynamiczne
wyswietlanie informacji bez op6znien. Mapa musi umozliwia¢
wyszukiwanie konkretnych punktéw adresowych w obrebie miast.
Mapa musi by¢ aplikacja aktualizowana. W okresie §wiadczenia
ustug przez Dostawce, aktualizacje mapy nie bedg generowaty
dodatkowych kosztow. Mapa musi okre$la¢ lokalizacje (pozycji
geograficznej) z maksymalnym btedem nie przekraczajacym 3 m.
Mapa musi umozliwia¢ dowolne definiowanie punktow
charakterystycznych i obszarow, polegajace na przypisywaniu
odpowiednim wspotrzednym geograficznym lub wielobokom
stosownych opisow (np. obszar o zdefiniowanym promieniu od
zadanego punktu charakterystycznego, nazywa si¢ (X)). Ma to na




celu lepszg orientacj¢ W przygotowywanych raportach o przebytych
trasach, gdzie zamiast ulicy podawana be¢dzie nazwa nadana przez
uzytkownika. Mapa musi charakteryzowac si¢ co najmnie;j
nastepujacymi parametrami: - prezentacja sieci ulic,

prezentacja sieci kolejowej,

prezentacja obszaréw zieleni (trawniki, parki, lasy itd.),

prezentacja obszarow wodnych (rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki).
Mapa musi umozliwia¢ import wlasnych obiektow .

Mapa winna wspomagac (rgczne) planowanie tras, poprzez
wizualizacj¢ (rysowanie trasy) danych punktow
charakterystycznych wprowadzanych do aplikacji przez
dyspozytora. Mapa winna obejmowaé swoim zasi¢giem obszar
Polski i by¢ wyposazona w szczegotowe plany miast. Lokalizacja
pojazdow:

Aplikacja musi umozliwia¢ biezace lokalizowanie wybranego
pojazdu badz grupy pojazdow na mapie. Odpowiedz na zadane
pytanie lokalizacyjne musi automatycznie centrowa¢ mapg do
widoku pojazdu, a grupa pojazdéow bedzie widoczna na ekranie
monitora. Najechanie kursorem myszy na wyszukane pojazdy,
skutkowa¢ musi prezentacja w dynamicznie wygenerowanej rubryce
dodatkowych informacji eksploatacyjnych takich jak: predkosé
chwilowa, aktualny stan zbiornika paliwa, nazwisko zalogowanego
kierowcy, praca opomiarowanych urzadzen w danej chwili. Analiza)
przebytych tras w oparciu o0 zapis GPS. Wszystkie zapisane trasy|
przejazdu muszg by¢ archiwizowane w Systemie.

XIV.

1.ACZNOSC RADIOWA

1. Radiotelefon przewozny

1.1. Cechy funkcjonalno-uzytkowe:

1.1.1.Radiotelefon analogowo-cyfrowy w wykonaniu przewoznym.
1.1.2.Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 lub
rownowazng oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks
1.1.3.Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 160 kanatow z iloscig
minimum 2 stref podziatu

1.1.4.Mozliwosé¢ dodania do grupy roamingowej min. 15 kanatow
cyfrowych.

1.1.5.Czytelny wyswietlacz w petni kolorowy z pod$wietleniem w
trybie dziennym i nocnym (min. 4 linie), umozliwiajacy
wizualizacje odbieranych i wysylanych wywotan oraz poziomu
sygnatlu odbieranego w trybie cyfrowym

1.1.6.Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakow
1.1.7.Praca z duza lub matag mocg nadajnika, programowana
indywidualnie dla kazdego kanatu

1.1.8.Programowe ograniczanie czasu hadawania

1.1.9.Mozliwo$¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu
cyfrowego oraz uzytkownikow, grup i kanatow cyfrowych z kanatu
analogowego

1.1.10. Mozliwo$¢ wysyltania i odbierania wiadomosci tekstowych
1.1.11. Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanow pracy
radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i standw monitorowania
1.1.12. Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz
okolnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacja na
wyswietlaczu abonenta wywolujacego i sygnalizacja akustyczna (z
mozliwo$cig wylgczenia sygnalizacji akustycznej)
1.1.13.Programowalny adres IP radiotelefonu

1.1.14.Radiotelefon musi posiadaé nastepujace funkcje sygnalizacji:
1.1.14.1. zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci,

1.1.14.2. zdalny monitoring,




1.1.14.3. zdalne zablokowanie radiotelefonu,

1.1.14.4. zdalne odblokowanie radiotelefonu

1.1.15. Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na|
dowolnym kanale analogowym

1.1.16. Mozliwo$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym
DMR

1.1.17.Mozliwo$¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma
urzadzeniami retransmisyjnymi pracujacymi na tej samej parze
czestotliwosci, z mozliwoS$cig rozrdznienia urzadzen
retransmisyjnych

1.1.18. Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami
oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski

1.1.19. Wybor kanatow — przetacznikiem obrotowym lub
dedykowanymi do tego celu przyciskami

1.1.20.Regulacja glos$nosci przelacznikiem obrotowym lub
dedykowanymi do tego celu przyciskami

1.1.21. Ztacze akcesoryjne — umozliwiajgce transmisj¢ zgodng ze
standardem USB, podtaczenie dodatkowego glosnika i mikrofonu,
przycisku nadawania, itp.

1.1.22. Zabezpieczenie przepigciowe i przed odwrotnym
podiaczeniem biegundw zasilania

1.1.23.Gniazdo antenowe VHF typu BNC

1.1.24. Glosnik wbudowany w panel sterujacy

1.1.25. Mozliwo$¢ programowego tworzenia listy kontaktow
(ksigzki adresowej) — wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym
1.1.26. Sygnalizacja 5-tonéw (SELECT V)

1.1.27. Menu radiotelefonu w jezyku polskim

1.2. Parametry techniczne og6lne:

1.2.1.Pasmo czestotliwos$ci pracy 136+174 MHz

1.2.2.Modulacja na kanale analogowym: czestotliwo$ci (11KOF3E)
1.2.3.Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA
(7K60FXD dane, 7K60FXE dane i glos)

1.2.4.0dstep miedzykanatowy 12,5 kHz

1.2.5.Zasilanie stalopradowe 13,2V £20% minus na masie z
zabezpieczeniem przepieciowym i przed odwrotnym podiaczeniem
biegunow zasilania

1.3. Parametry techniczne nadajnika:

1.3.1.Moc wyjs$ciowa fali no$nej nadajnika programowana w catym
zakresie czestotliwosci od 1 W do 25W (tylko w trybie
serwisowym)

1.3.2.Mozliwosé¢ ustawienia dwoch poziomoéw mocy dla
radiotelefonu (moc niska/moc wysoka w zakresie 1 — 25W) i
ustawienie jednego z nich na dowolnym kanale

1.3.3.Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci + 2,5 kHz,
dla odstepu 12,5 kHz

1.3.4.Stabilnos¢ czestotliwosci (-30°C do +60°C) +/- 2 ppm dla
czestotliwosci pracy 50-300MHz.

1.3.5.Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) — nadajnik
system analogowy.

1.3.6.Laczne znieksztatcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja
60% warto$ci maksymalnej

1.3.7.0dstep od zaktocen min. -40 dB dla odstgpu 12,5 kHz
1.3.8.Moc emitowana na kanatach sasiednich < 60dB dla odstepu
12,5 kHz

1.3.9.Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2.

1.3.10. Protokot cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 lub




rownowazna.

1.3.11. Mozliwos¢ zaprogramowania blokady nadajnika przy
zajetym kanale.

1.4. Parametry techniczne odbiornika:;

1.4.1.Czulos¢ analogowa nie gorsza niz 0,30 uV przy SINAD
wynoszacym 12 dB.

1.4.2.Czutos¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,30 uV przy BER
wynoszacym 5%.

1.4.3.Wspotczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz,
dewiacja 60% wartosci maksymalnej i mocy akustycznej 0,5W.
1.4.4.Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) — odbiornik
system analogowy.

1.4.5.Selektywnos¢ sasiedniokanalowa min. 60 dB dla odstgpu 12,5
kHz

1.4.6.Intermodulacja ETS 70 dB

1.4.7.Moc wyjsciowa akustyczna dla glo$nika wewnetrznego
minimum 3 W

1.4.8.Przydzwigki i szumy nie wigcej niz —40 dB dla odstgpu 12,5
kHz

1.4.9.Srodowisko i klimatyczne warunki pracy:

1.4.9.1. Minimalny zakres temperatury sktadowania od -40°C do
+65°C

1.4.9.2. Klasa odpornos$ci na warunki srodowiskowe IP 54 wg
normy EN 60529 lub réwnowazna.

1.4.10. Wymagania uzupetniajace:

1.4.10.1. Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujgte w
niniejszych wymaganiach musza by¢ zgodne z normami: ETSI EN
300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2 lub
rownowaznymi. Wymagania dotyczace kompatybilnosci
elektromagnetycznej musza by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301
489-1 i ETSIEN 301 489-5 lub réwnowaznymi.

1.4.10.2. Wymagania odnos$nie bezpieczenstwa urzadzen
nadawczych musza by¢ zgodne z norma EN 60950-1 lub
rownowazng

1.4.10.3. Deklaracja zgodnosci CE.

1.5. W sktad zestawu radiotelefonu ma wchodzié:
1.5.1.Radiotelefon przewozny.

1.5.2.Mikrofon dorgczny, tzw. ,,gruszka”.

1.5.3.Kabel zasilajacy do montazu radiotelefonu w samochodzie.
1.6. Radiotelefon musi bezproblemowo wspotpracowaé z obecnie
wykorzystywanymi przez Zamawiajacego radiotelefonami Motorola
DP4600, Motorola DM4600 oraz przemiennikami Motorola
IDR3000 pracujacymi w trybie IP Site Connect.

1.7. Spos6b montazu radiotelefonu:

1.7.1.Radiotelefon powinien by¢ zainstalowany w stabilny sposob,
uniemozliwiajacy samoistne obluzowanie si¢ radiotelefonu w czasie
jazdy. Spos6éb montazu radiotelefonu nie moze stanowi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa dla 0s6b podrozujacych pojazdem.
1.7.2.Radiotelefon powinien by¢ zainstalowany tak, aby uzytkownik
miat do niego tatwy dostep w czasie jazdy, w celu obserwacji
wskazan wy$wietlacza oraz obstugi (np. zmiana kanatu, regulacja
glosnosci).

1.7.3.Radiotelefon powinien by¢ zainstalowany tak, aby kable
potaczeniowe nie byty widoczne dla uzytkownika, ale byta
zachowana mozliwo$¢ wielokrotnego dostepu do kabli

potaczeniowych, w celu wykonania czynnosci serwisowych (dostep




do kabli moze wymagac uzycia podstawowych narzedzi).
1.7.4.Mikrofon doreczny (tzw. ,,gruszka’) powinien by¢ odwieszany|
na uchwycie w zasiggu reki kierowcy i pasazera podrozujacego w
kabinie pojazdu (pierwszy rzad siedzen).

1.7.5.Zasilanie radiotelefonu musi zosta¢ zabezpieczone osobnym
bezpiecznikiem. Bezpiecznik zasilajacy radiotelefon powinien by¢
tatwo dostepny dla potrzeb ewentualnego serwisu (dostgp do niego
moze wymagaé uzycia podstawowych narzedzi). Zasilanie
radiotelefonu musi by¢ dostepne bezprzerwowo, bez koniecznos$ci
przekrecenia kluczyka zaptonu.

1.7.6.Za konfiguracj¢ radiotelefonu do swoich wymagan odpowiada
Zamawiajacy.

2. Instalacja antenowa samochodowa VHF

2.1. Instalacja wykonana kablem typu RG-58, H-155 lub
rownowaznym lub innym, o parametrach nie gorszych.

2.2. Impedancja falowa kabla antenowego: 50Q.

2.3. Instalacja powinna by¢ prowadzona mozliwie najkrotsza droga,
unikajac ostrych zataman kabla i petli.

2.4.0d strony radiotelefonu na kablu antenowym powinno by¢
zainstalowane zlacze typu BNC z izolacja teflonows, lutowane.
Niedopuszczalne jest jedynie zacisnigcie ,,pinu” na goragcej zyle
kabla antenowego.

2.5. Kabel antenowy nie moze by¢ w zadnym miejscu taczony ani
przedtuzany.

2.6. Od strony anteny nalezy pozostawi¢ niezbgdny zapas kabla w
celu mozliwosci pozniejszego wykonania wymiany uszkodzonej
anteny bez wymiany catego okablowania antenowego.

2.7. Musi by¢ zachowany dostgp serwisowy do stopki anteny od
wewnatrz pojazdu w celu ewentualnej pdzniejszej wymiany anteny,
jednakze kable polaczeniowe i stopka anteny powinny pozostad
zamaskowane przed bezposrednim dostgpem. Dostep do stopki
anteny moze wymagaé uzycia podstawowych narzedzi (np. dostep
przez klapke rewizyjng lub po demontazu oprawy os$wietleniowej
przedziatu medycznego).

2.8. Mocowanie anteny nalezy zapewnié¢ poprzez otwdér w dachu
pojazdu. Otwor nalezy zabezpieczy¢ przed przeciekaniem wody do
wnetrza pojazdu przy uzyciu np. silikonu.

2.9. Miejsce mocowania anteny nalezy wybra¢ w poblizu Srodka
najwigkszych poziomych ptaszczyzn metalowych karoserii pojazdu
lub w poblizu $rodka catej konstrukcji pojazdu. Przy instalacji
nalezy szczegodlnie starannie zapewni¢ kontakt galwaniczny migdzy
ekranem przewodu wspolosiowego zasilajacego anteng, a karoserig)
pojazdu. W przypadku braku metalowej ptaszczyzny dachu, nalezy
zainstalowa¢ odpowiedni arkusz metalowej blachy pod anteng od
wewnatrz pojazdu.

2.10. Elementy roztgczalne anteny powinny by¢ przed montazem
zakonserwowane przy uzyciu bezkwasowej wazeliny technicznej
lub innego specjalistycznego srodka chemicznego.

2.11. Wymagania dotyczace anteny:

2.11.1. Dhugosc elektryczna anteny: A/4.

2.11.2. Zakres pracy: 160-174MHz.

2.11.3.Impedancja falowa: 50 Q.

2.11.4.Polaryzacja: pionowa.

2.11.5. Zysk energetyczny wzgledem unipola A/4: 0dB (2,15 dBi).
2.11.6.Przegub motylkowy umozliwiajacy pochylenie anteny na




czas np. mycia pojazdu.

2.11.7.Sprezysty przegub na pregcie anteny umozliwiajacy jej
przechylanie np. na wietrze lub przy zawadzeniu czubkiem anteny o
przeszkode.

2.11.8. Charakterystyka pozioma anteny: dookélna.

2.11.9. Moc maksymalna doprowadzona do anteny: 25W.

2.11.10. Wspotczynnik fali stojacej (SWR): < 1.2.

2.11.11. Antena powinna pozosta¢ fabrycznie  zestrojona.
Zamawiajacy sam dokona strojenia anteny do wykorzystywanych
przez niego czgstotliwosci. Strojenie anteny zgodnie z instrukcja
producenta nie moze powodowacé utraty gwarancji.

2.12. Zamawiajacy zastrzega sobie weryfikacje parametréw
fizycznych anteny podczas odbioru zamowienia.

Glo$nik w przedziale medycznym z mozliwoscia podlaczenia do
radiotelefonu. W przedziale medycznym maja znajdowaé si¢ dwal
glosniki- jeden podilaczony do radiotelefonu, a drugi do|
radioodtwarzacza CD.

XV.

WYMAGANIA OGOLNE

Gwarancja mechaniczna — min. 24 miesigcy bez limitu km

Uwaga: Przedluzona gwarancja na pojazdy bazowe 48 miesiecy|
- kryterium punktowane, niewymagane

Zamawiajacy nie stawia warunku aby przedluzony okres gwarancji
na pojazd bazowy gwarantowany byt przez producenta lub
przedstawiciela producenta pojazdu. W przypadku jednak
zaoferowania przedtuzonego okresu gwarancji na pojazd bazowy,
warunki przedluzonej gwarancji nie powinny by¢ gorsze niz te,
ktore oferowane sa w standardowym 24-miesiccznym okresie
gwarancji. Zamawiajacy bedzie wymagal dotaczenia do umowy
Ogb6lnych  Warunkow  Ubezpieczenia/karty —gwarancyjnej —w
odniesieniu do przediuzonego okresu gwarancji na pojazd bazowy.
Zamawiajacy informuje, ze zakladany S$redni roczny przebieg
iednego ambulansu bedzie wynosit ok. 30.000 km

TAK/NIE
NIE - 0 pkt.
TAK -5 pkt.

Gwarancja na powloki lakiernicze ambulansu — min. 24 miesiace

Gwarancja na zabudow¢ medyczng— min. 24 miesigce

Uwaga: Przedluzona gwarancja na zabudowe medyczna 48
miesiecy - kryterium punktowane, niewymagane

Serwis zabudowy (przedziatu) medycznej (facznie z wymaganymi
przegladami okresowymi zabudowy) realizowany bedzie w
siedzibie Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie stawia warunku aby przedluzony okres gwarancji
na zabudowe¢ medyczna gwarantowany byl przez producenta lub
przedstawiciela producenta pojazdu. W przypadku jednak
zaoferowania przedtuzonego okresu gwarancji na zabudowg
medyczna, warunki przedtuzonej gwarancji nie powinny by¢ gorsze
niz te, ktore oferowane sg w standardowym 24-miesigcznym okresie
gwarancji. Zamawiajacy bedzie wymagal dolaczenia do umowy|
Ogodlnych  Warunkéw  Ubezpieczenia/karty gwarancyjnej W
odniesieniu do przedluzonego okresu gwarancji na zabudowg
medyczna.

TAK/NIE
NIE — 0 pkt.
TAK — 5 pkt.

Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgtoszong
awari¢ (zgloszenia dokonywane w dni robocze) w ciggu 48 godzin
od jej zgloszenia tzn. rozpoczecie naprawy w czasie nie dtuzszym
niz 48 godzin od zgloszenia. (parametr dodatkowo punktowany
po spetnieniu okreslonego minimum)

Czas reakcji serwisu na zgloszona awarig, tj. przystapienie do
usuwania awarii liczony bedzie w dni robocze od momentu
doreczenia zawiadomienia ze strony Zamawiajacego Wykonawcy,
dokonanego w formie faxowej nr , lub na adres
email , Z tym zastrzezeniem, ze fax, email w

48 godzin - 0 pkt.
najnizsza warto$¢ - 5 pkt.
pozostate: proporcjonalnie




przypadku wystania go migdzy godz. 7.00 a 16.00 w danym dniu
roboczym uznany jest za dorgczony w tym dniu roboczym,
natomiast w przypadku wystania go po godz. 16 lub w dniu nie
bedacym dniem roboczym, uznany jest za dorgczony w nastgpnym
dniu roboczym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie pojazdoéw do
przekazania oraz zobowigzany jest do ubezpieczenia pojazdow w
zakresie OC 1 AC, NNW na okres 1 roku (ubezpieczenie pojazdow
od wartosci brutto) -dotyczy wylacznie pojazdu (bez sprzgtu
medycznego)

Zamawiajacy zabrania umieszczania na nadwoziu ambulansu
reklam i naklejek Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego.

XVI

WYPOSAZENIE MEDYCZNE

Inkubator do transportu w ambulansie osadzony na
transporterze/noszach (wozku) z zasilaniem elektrycznym zgodny z
aktualng norma 1865-2 lub réwnowazna pozwalajacy wygodny
transport pacjentow przy jednoczesnym zminimalizowaniu wysitkul
fizycznego  personelu  medycznego  obslugujacego  zestaw
transportowy.

UWAGA! Parametr dodatkowo punktowany:

niska masa inkubatora , tj. ponizej 40 kg.

Cieplarka zgodna z aktualng normg PN EN 60601-2-20 lub
rownowazng wraz z urzadzeniami medycznymi stosowanymi w
potaczeniu z inkubatorem (w tym kardiomonitor, respirator, pompy
strzykawkowe, zbiornik tlenu min. 2 litrowy) zamontowane w
adapterze 1 potaczonym z transporterem poprzez interfejs zgodny z
aktualng normg PN EN 13976-1 Iub réwnowazna.

UWAGA! Parametr dodatkowo punktowany:

mozliwo§¢ regulacji pulsoksymetrii (synchronizacja, czutosc,
usrednienie)

UWAGA! Parametr dodatkowo punktowany:

'Wyposazenie inkubatora w systemem pochtaniajacy wibracje
podczas transportu pacjenta w ambulansie jak i podczas transportu
poza ambulansem

Obstuga w jezyku polskim.

Zamawiajacy oczekuje zastosowania instalacji do spr¢zonego
powietrza do zasilania o ile urzadzenia stosowane w polaczeniu z
inkubatorem, w tym respirator wymaga zastosowania takiego
rozwigzania. Wymagany sprzet powinien funkcjonowac i posiadaé
wszelkie instalacje niezbedne do jego prawidtowego dziatania.

TAK/NIE
NIE - 0 pkt.
TAK - 3 pkt.
Pozostate proporcjonalnie

TAK/NIE
NIE - 0 pkt.
TAK — 2 pkt.

TAK/NIE
NIE — 0 pkt.
TAK - 3 pkt.

Urzadzenia medyczne stosowane w polaczeniu z inkubatorem

@) Respirator transportowy umiejscowiony w adapterze obok
cieplarki

1. Przeznaczony do wentylacji dzieci z wagg od 0,5 kg.

2. Wyposazony w akumulator umozliwiajacy prace ciagta min. 3
godziny bez zewngtrznego zrodta zasilania.

3. Waga respiratora maks. 10 kg.

4. Wyposazony w tryby wentylacji (V-AC, V-SIMV, P-AC, P-SIMV,
CPAP, NIV lub rownowazne).

5. Czas wdechu min. 0.1-3 sek.

6. Czas wydechu 0-80 sek.

7. Stosunek I:E w zakresie od 3:1 do 1:99

8. Czas obserwacji bezdechu min. 10-60 sek.

9. Wspomaganie ci$nieniem w zakresie 1-60 cm H20

10. Przepltyw wdechowy regulowany w zakresie min. 0-180 L/min.




11. PEEP/CPAP 0-25 cm H20

IPAP 3-40 cm H20

EPAP 2-20 cm H20

PIP 0-60 cm H20
12. Regulacja stezenia O2 w mieszaninie oddechowej 21-100%
13. Ciénieniowy tryb rozpoznania oddechu wlasnego pacjenta w
zakresie -0,1 - -10 cm H20.
14. Przeplywowy tryb rozpoznania oddechu wiasnego pacjenta w|
zakresie 0,5 — 30 L/min.
15. Wyposazony w ekran do obrazowania nastawnych parametrow
16. Komunikaty funkcji w jezyku polskim.
17. Kompletny uktad oddechowy pacjenta jednorazowy min. 10
kompletow.
UWAGA! Parametr dodatkowo punktowany: wyposazenie

respiratora w wielorazowy kompletny uktad oddechowy pacjenta.

Obstuga w jezyku polskim.

TAK/NIE
NIE - 0 pkt.
TAK — 2 pkt.

b) Kardiomonitor transportowy zgodny z aktualng norma PN EN
13976-2 zatacznik A punkt A2 z wylaczeniem nr 8-15 lub
rownowazng. Umocowany w adapterze w miejscu widocznym i
tatwym dostgpem do monitora i jego obstugi.

Obstuga w jezyku polskim.

c) Zestaw 4 pomp strzykawkowych
4 pompy jednotorowe umocowane w adapterze jako modut obok
cieplarki z dogodnym doj$ciem do torow
Urzadzenie zgodne z aktualng norma PN EN 13976-2 zalacznik A
punkt A.4 lub rownowazna.

Obstuga w jezyku polskim.

d) Transporter/nosze z zasilaniem elektrycznym zgodny z aktualng)
normg 1865-2 lub rownowazng, pozwalajacy na wygodny transport]
pacjentow  przy jednoczesnym zminimalizowaniu  wysitkyl
fizycznego  personelu  medycznego  obslugujacego  zestaw
transportowy.

Interfejs umozliwiajacy bezpieczny laczenie adaptera Z
zainstalowanym  inkubatorem i  aparaturg medyczng Z
transporterem/noszami zgodny z aktualng nora PN EN 13976-1 lub
rownowazna.

Zestaw umozliwiajacy naprzemiennie transport cieplarki jak i po
zdjeciu interfejsu adaptacje wozka do transportu na noszach (lezu,
materacu ) pacjentow w réoznym wieku.

Wymagania dotyczace inkubatora i wurzadzen medycznych
stosowanych w potaczeniu z inkubatorem (zestaw)

1. Zestaw powinien spetnia¢ normy:

- PN EN 1789 lub rownowazna

- PN EN 13976-1:2018 lub rownowazna

- PN EN 13976-2:2018 lub rownowazna

2. Oferowany zestaw powinien posiada¢ pozytywny wynik testu
przeciazenia 10 G

3. Instrukcje obstugi w jezyku polskim.

4. Rok produkcji poszczegdlnych elementéw zestawu - nie
wczesniej niz 2020 rok.

5. Gwarancja na sprz¢t medyczny — min. 24 mies.

Zamawiajacy bezwzglednie wymaga, aby kazdy z zamdéwionego
sprzetu medycznego tj. inkubator, respirator transportowy,
kardiomonitor transportowy, pompy strzykawkowe i transporter -

nosze — posiadaly paszport techniczny z przeprowadzonym




przegladem dopuszczajacym dane urzadzenie do uzytkowania, Z
wpisem do paszportu o tresci: sprawdzono, sprzet sprawny
dopuszczony do eksploatacji, wpis daty wykonania przegladu.
Dokumenty wymagane przy dostawie.

Wykonawca zapewni szkolenie personelu zespotu N z obstugi
catego zestawu w siedzibie Zamawiajacego.

( Podpis osoby uprawnionej do skfadania o$wiadczen

woli w imieniu Wykonawcy)



Zalacznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY

/Nazwa i adres Wykonawcy/ /miejscowosc¢ i data/

Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawey: ..........ocovvvviiiinninnnnnnn,
OFERTA
Do
SP ZOZ WSPR
w Bialymstoku

Kategoria przedsigbiorstwa: mate / $rednie / inne *

przedsiebiorstwo $rednie — przedsigbiorstwo zatrudniajace mniej niz 250 pracownikow i ktorego roczny obrot nie przekracza 50 min EUR lub
calkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR,

przedsiebiorstwo male — przedsigbiorstwo zatrudniajace mniej niz 50 pracownikow i ktdrego roczny obrét lub catkowity bilans roczny nie
przekracza 10 min EUR,

Adres email do KontaktOw Z WYKONAWCA: ...cccvveiervenssnncssnrcssnsisssnsssssssssssosssonsssesssnnses

Adres skrzynki ePUAP do kontaktow Z WyKonawcea: ......ceeieiceeinssncsssneercsssnscsnrcnnssns

Odpowiadajac na zaproszenie do ztozenia oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawe ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzetem medycznym nr EOP.332.20.21, o$wiadczamy,
ze:

1. Oferujemy realizacje zamowienia: za CENE NEMO. ... ....ovivririiiririnieerieenenenaennn. sfownie:............o,

kwota podatku VAT *.....ccccoevivvieiecieeee, zZhtf.zacene brutto * ...t ZE

2. Wykonawca dokonujac dostawy dziata we wlasnym imieniu i na wtasng rzecz;

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ uisci¢ podatek akcyzowy jezeli taki obowigzek powstanie zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

4. Dostawg zrealizujemy w terminie do 15 grudnia 2021 r.

5. Oferowana przez nas gwarancja mechaniczna na pojazdy bazowe wynosi ...................... miesigce/miesiecy od
daty podpisania protokotu ilosciowo — jakosciowego (protokotu technicznego) (minimalny okres ochrony
gwarancyjnej wynosi 24 miesiace);

6. Oferowana przez nas gwarancja na powloki lakiernicze ambulansu wynosi .................... miesigce/miesigcy od

daty podpisania protokotu ilosciowo — jakosciowego (protokotu technicznego) (minimalny okres ochrony
gwarancyjnej wynosi 24 miesiace);

7. Oferowana przez nas gwarancja na zabudowe medyczng — Wynosi ...................... miesigce/miesiecy od daty
podpisania protokotu ilosciowo — jakosciowego (protokotu technicznego) (minimalny okres ochrony gwarancyjnej
wynosi 24 miesigce);

8. Oferowana przez nas gwarancja na sprzgt medyczny Wynosi ...................... miesigce/miesiecy od daty podpisania
protokotu ilo§ciowo — jako$ciowego (protokotu technicznego) (minimalny okres ochrony gwarancyjnej wynosi 24
miesigce);

9. Gwarantujemy .............cceeeeevennnnns okres obslugi pogwarancyjnej i na ten czas zabezpieczenie dostaw czegsci

zamiennych (Zamawiajacy oczekuje serwisu pogwarancyjnego minimum 5 lat);

10. Wskazuje¢/ nie wskazuje (niepotrzebne skreslic) podmiot trzeci $wiadczacy obshuge pogwarancyjng
................................................................................. (nazwa i adres podmiotu);

11. Oferowane przez nas ambulans neonatologiczny speilnia nastgpujace parametry techniczne (dot. parametréw
technicznych nie wymaganych, dodatkowo ocenianych):

L.p. | Parametry niewymagane, dodatkowo punktowane Oswiadczenie wykonawcy




Dhugos¢ przedziatu medycznego powyzej 3,00 m, mierzona
zgodnie z aktualng normg PN-EN 1789lub réwnowazng
pkt 1. 4. Opis Przedmiotu Zamowienia

3,00 m- 0 pkt

najwigksza dtugos¢ 3 pkt.

pozostate proporcjonalnie wg wzoru:

dlugos$é przedziatu medycznego ambulansu badanej oferty
X3

najdiuzsza zaoferowana dtugos¢ przedziatu medycznego ambulansu

(poda¢ dhugosc)

Fabryczny bedacy wyposazeniem pojazdu bazowego
elektroniczny system regulacji predkosci obrotowej silnika na
postoju w celu dotadowania zespotu akumulatoréw oraz
utrzymania odpowiednich parametrow termicznych w
przedziale medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu

pkt L. 22. Opis Przedmiotu Zamdwienia

TAK/NIE

NIE — 0 pkt.

TAK — 2 pkt.

TAK / NIE

System zapobiegajacy niespodziewanym zmianom pasa
ruchu spowodowanym naglymi podmuchami bocznego
wiatru wykorzystujacy czujniki systemu stabilizacji toru
jazdy lub réwnowazny

pkt IV. 8. Opis Przedmiotu Zamowienia

TAK/NIE

NIE — 0 pkt.

TAK — 2 pkt.

TAK / NIE

Fabryczne bedace wyposazeniem pojazdu bazowego
pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej
mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max.
0,5 min od momentu uruchomienia  silnika
wspotpracujace z ukladem klimatyzacji w utrzymaniu
zadanej temperatury.

pkt VII. 5. Opis Przedmiotu Zamowienia

TAK/NIE

NIE — 0 pkt.

TAK — 3 pkt.

TAK / NIE

Alternator powyzej 200 A —wzmocniony,

spelniajacy wymogi obshugi wszystkich odbiornikow
pradu i jednoczesnego fadowania akumulatoréw

pkt VIII. 2. Opis Przedmiotu Zaméwienia

TAK 200 A — 0 pkt.

Najwieksza wartos¢ — 3 pkt.

Pozostate proporcjonalnie wg wzoru:

Warto$¢ pradu alternatora wskazana w badanej ofercie
X3

Najwigksza zaoferowana wartos$¢ pradu alternatora

(poda¢ warto$¢)




Moc dodatkowych sygnatow niskotonowych

powyzej 60 W (posiadajacych certyfikat/homologacje
zgodnosci z REG 65 lub alternatywng dyrektywg EKG
ONZ, zalaczane na czas pracy od 10 do 30 sekund,
sygnaty niskotonowe sg powinny by¢ elementem
calopojazdowej homologacji ambulansu oferowanej
marki i modelu).

pkt IX. 5. Opis Przedmiotu Zamowienia

TAK (okresli¢)

60 W — 0 pkt.

Najwigksza warto$¢ — 2 pkt.
Pozostate proporcjonalnie wg wzoru:

Moc dodatkowych sygnatéw niskotonowych wskazana w badanej ofercie
X2

Najwigksza zaoferowana moc dodatkowych sygnatéw niskotonowych

(poda¢ wartos¢)

Skrocony czas reakcji serwisu zabudowy specjalnej
sanitarnej na zgloszong awarie, tzn. rozpoczgcie naprawy
w czasie krotszym niz 48 godzin od zgloszenia (
zgloszenia beda dokonywane w dni robocze).

pkt XV. 4. Opis Przedmiotu Zamowienia

48 godzin - 0 pkt.

najnizsza wartos¢ - 5 pkt.

pozostale: proporcjonalnie wg wzoru:

Najkrétszy zaoferowany czas reakcji serwisu zabudowy
X5

Czas reakcji serwisu zabudowy wskazany w ofercie badanej

TAK .o, godz. / NIE

(poda¢ czas reakcji w pelnych godzinach)

Mozliwos$¢ regulacji pulsoksymetrii
(synchronizacja, czulo$¢, usrednienie)

pkt XVI. 1. Opis Przedmiotu Zamowienia
TAK/NIE

NIE — 0 pkt.

TAK — 2 pkt.

TAK/NIE

10.

Niska masa inkubatora, tzn. ponizej 40 kg
pkt XVI. 1. Opis Przedmiotu Zamowienia
TAK/NIE

NIE - 0 pkt.

TAK — 3 pkt.

pozostate: proporcjonalnie wg wzoru:

Najnizsza zaoferowana masa inkubatora
x3

Waga zaofeowanego inkubatora w ofercie badanej

(poda¢ masg¢ inkubatora)

11.

Wyposazenie respiratora w kompletny wielorazowy uktad
oddechowy pacjenta

pkt XVI. 2. a) Opis Przedmiotu Zaméwienia

TAK/NIE

NIE — 0 pkt.

TAK — 2 pkt.

TAK/NIE




Inkubator z systemem pochlaniajagcym wibracje podczas
transportu pacjenta w ambulansie jak i podczas transportu

poza ambulansem TAK/NIE

12. | pkt XVL 1. Opis Przedmiotu Zaméwienia
TAK/NIE
NIE — 0 pkt.
TAK — 3 pkt.
12. Zewngtrzny schowek za lewymi drzwiami opisany z Zalaczniku nr 1 do SWZ w punkcie | pozycji 13 posiada

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.

36.

wymiary (wskaza¢ w mm wysoko$¢, szerokosci 1 gtebokos$C) ..o mm.

Marka i typ automatycznej tadowarki opisanej w Zalgczniku nr 1 do SWZ w punkcie VIII poz. 3
Marka i model belki $wictlng opisanej w Zakezmiku nr 1 do SWZ w punkcie IX poz. 1
Marka i model belki éwietlng opisanej w Zalgczniku nr 1 do SWZ w punkcie IX poz. 2
Marka i model oraz numer certyfikatu/ homologacji dodatkowego sygnahu niskotonowego opisanego w Zalgczniku nr
1 do SWz punkcie IX poz. D
Producent, marka, model i rok produkcji inkubatora opisanego W Zalaczniku nr 1 do SWZ punkeie XVI poz. 1

Producent, marka, model i rok produkcji respiratora transportowego opisanego w Zataczniku nr 1 do SWZ punkcie
KV POZ. 2 PRE ) .ot e et e e e e e e
Producent, marka, model i rok produkcji kardiomonitora transportowego opisanego w Zataczniku nr 1 do SWZ
punkcie XVI poz. 2 pkt b)...

Producent, marka, model i rok produkcp pomp strzykawkowych oplsanych w Zaiqczmku nr 1 do SWZ punkCIe XVI
POZ. 2 PRE € ettt e e

Producent, marka, model i rok produkcji transportera - noszy opisanych w Zataczniku nr 1 do SWZ punkcie XVI poz.

Akceptujemy warunek, iz zaptata za wykonanie zamoOwienia nastgpowaé bedzie w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT;

W cenie naszej oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia;

Zobowiazujemy si¢ dostarczy¢ wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu;

ZapoznaliSmy si¢ z trescig SWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy
warunki w niej zawarte.;

Oswiadczam, ze jestem/nie jestem (niepotrzebne skresli¢) czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku
zmiany statusu VAT Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, powiadomi¢ o tym Zamawiajacego;

Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza ofertg na czas wskazany w SWZ;

W przypadku przyznania nam zamowienia, zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiajacego;

Zamoéwienie realizowa¢ bedziemy z udziatem podwykonawcow w czesci:**



37. Oferta zostala ztozona na ....... stronach, kolejno ponumerowanych od nr .....donr ......

38. Sktadajac oferte¢ w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, zgodnie z art. 225 ust. 2 Pzp.
informuje, ze wybor mojej oferty:
a) nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego,
b) bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowiazku podatkowego, w wyniku czego wskazuje nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazuje ich
WartoS€  Dez KWOLY POdatKu: ... e e aans
(niepotrzebne skreslic).

39. Oswiadczamy, iz autoryzowany serwis oferowanego sprzetu medycznego miesci si¢: (poda¢ nazwe, adres, telefon
kontaktowy):

40. Tajemnicg przedsi¢gbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktora nie bedzie
podlega¢ udostgpnieniu, sg nastepujace informacje™***:

41. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, prosze o jego zwrot na rachunek bankowy:
[J  zktorego nastgpila wptata wadium
[J inny niz ten, z ktdérego nastgpita wptata wadium, tj.: ..o
NAZWA DANKUL ..ot
[ nie dotyczy

(niepotrzebne skreslic lub zaznaczy¢ wlasciwg odpowiedz)

/podpis Wykonawcy

Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO
Oswiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec o0s6b fizycznych,
od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia

publicznego w niniejszym postgpowaniu.
(data i podpis)
Wyrazam zgode na przetwarzanie danych zawartych w formularzach ofertowych, innych dokumentach sktadanych
na wezwanie w tracie trwania postgpowania oraz danych zawartych w umowie przez SP ZOZ WSPR w Biatymstoku
celu przeprowadzenia postgpowan udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy)
Uwaga:
* nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. wykonawcy nie posiadajacego siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
** jezeli Wykonawca zamierza wykona¢ cato$¢ zamowienia sitami wiasnymi, nie wypekia przedmiotowego punktu lub wpisuje formut¢ np. ,nie
dotyczy”,
*** jezeli dotgczane sg kopie dokumentow, to musza by¢ one poswiadczone przez Wykonawceg za zgodno$¢ z oryginatem;

**%* nalezy wymieni¢ dokumenty lub ich czgsci albo poda¢ numery stron na ktorych znajduja si¢ informacje bedace tajemnica przedsigbiorstwa
W rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji



Zalacznik nr 3 do SWZ FORMULARZ CENOWY wypetnia jedynie wykonawca krajowy tj.:

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)

posiadajqcy siedzibe lub miejsce zamieszkania na

; Stawka Cena -
Lp. Nr?)Zdvlﬁtu Tlos¢ rcl:eet?g J[;:i]nostkowa podatku VAT | jednostkowa %kﬁinrﬁrga; gslfo?ﬁ:uoa [g)l]
P [%] brutto [z4]
1 2 3 4 5 6 7
Prosze podaé:
Marka i model oferowanego $rodka do transportu
Samochdd bazowy wraz z
1 . 1
przedzialem medycznym*
2 Ubezpieczenie ambulansu 1
3 Inkubator do transportu w 1
ambulansie
4 Respirator transportowy 1
5 Kardiomonitor transportowy 1
6. Zestaw 4 pomp strzykawkowych 1
7. Transporter - nosze 1
RAZEM X X X

* nalezy poda¢ ceng $rodka transportu sanitarnego wraz z zabudowa medyczna uwzgledniajaca podatek akcyzowy, jesli dotyczy.

(upowazniony przedstawiciel Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY - (wypelnia jedynie wykonawca zagraniczny tj.: nie posiadajgcy siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej)

L.p. Nazwa produktu Tlos¢ Cena netto jednostkowa Laczna warto$¢ netto
1 2 3 4 5
Prosze poda¢:
Marka i model oferowanego $rodka do transportu
1 Samochod bazowy wraz z przedziatem medycznym * 1
2 Ubezpieczenie ambulansu 1
3 Inkubator do transportu w ambulansie 1
4. Respirator transportowy 1
5. Kardiomonitor transportowy 1
6. Zestaw 4 pomp strzykawkowych 1
7. Transporter - nosze 1
RAZEM X X

* nalezy poda¢ cene $rodka transportu sanitarnego wraz z zabudowa medyczng uwzgledniajaca podatek akcyzowy, jesli dotyczy.

(upowazniony przedstawiciel Wykonawcy




Zalacznik nr 5 do SWZ - Zobowigzanie innego podmiotu do udostgpnienia niezbednych zasobow Wykonawcy

,Dostawa ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzetem medycznym”
EOP.332.20.21

(tel./faks, e-mail)
Stosownie do art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r- Prawo zamowien publicznych, zobowigzuje si¢ do
oddania do dyspozycji na rzecz wykonawcy tj.

...................................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)

Podpis i pieczatka przedstawiciela podmiotu trzeciego



Zalacznik nr 6 do SWZ- Oswiadczenie Wykonawcy o aktualnos$ci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp

Oswiadczenie Wykonawcy

WYKONAWCA:

Inazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej dziatalnosci/

Sktadajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:

,Dostawa ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzgtem medycznym”
EOP.332.20.21
Oswiadczam/(-my)

ze w zakresie podstaw wykluczenia z postgpowania wskazanych przez zamawiajacego, o ktérych mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy.

moje/(nasze) o§wiadczenie ztozone w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamowienia jest nadal aktualne.

miejscowos¢ i data

podpis
osoby uprawnionej do reprezentowani



Zalacznik nr 7 do SWZ

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie polegajacych na dostawie co najmniej 1

ambulansu wraz ze sprzetem medycznym o lacznej wartosci 450 000,00 zI (slownie: czterysta pieédziesiat tysiecy zi
00/100).

Lp. | ILOSC ) WARTOSC DATA ODBIORCA
AMBULANSOW ZAMOWIENIA | WYKONANIA
(Przedmiot dostawy)

1.

2.

3.

UWAGA: do wykazu nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajace, iz dostawy wskazane w wykazie zostaty nalezycie wykonane. W przypadku, gdy
Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostaly wcze$niej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku
przedktadania dowodow potwierdzajacych, czy dostawy te zostaly wykonane nalezycie.

(upowazniony przedstawiciel Wykonawcy)



Zalacznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy

UMOWA nr EOP.332.20.21 — projekt

zawarta w dniu .......... w Bialymstoku, pomigdzy:

Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bialymstoku,
ul. Poleska 89, 15 — 874 Biatystok, NIP PL 542-25-03-045, KRS 0000179636, BDO: 000159464

reprezentowanym przez:

Dyrektora — Bogdana Kalickiego,

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego przez Zamawiajacego, dofinansowanego w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2021, w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: EOP.332.20.21) na zakup 1
ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzetem medycznym, Strony zawierajg umowe o nastgpujacej
tresci:

§1
Przedmiot

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiajacy kupuje 1 ambulans neonatologiczny ze specjalistycznym sprzetem
medycznym. Przedmiot zamowienia (Specjalistyczny $rodek transportu sanitarnego oraz wyposazenie) musi by¢
nieuzywany oraz fabrycznie nowy. Ambulans sanitarny specjalny wraz z zabudowa medyczng musi by¢
wyprodukowany nie wczesniej niz w 2021 roku. Inkubator oraz urzadzenia medyczne stosowane w potaczeniu z
inkubatorem powinny by¢ wyprodukowane nie wczesniej niz 2020.

2. Sprzedawany ambulans musi posiada¢ $wiadectwo homologacji lub §wiadectwa homologacji typu WE pojazdu
skompletowanego (samochod bazowy wraz z zabudowa medyczng), wydane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu
pojazdoéw samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotéw wyposazenia lub czesci.

3. Opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w wypelionym przez Wykonawce Zatgczniku nr 1 do SWZ, ktory
staje si¢ zatgcznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Dostawa
1. Przedmiot zamowienia, zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiajacego przy
ul. Pogodnej 22 w Biatymstoku, w terminie do 15 grudnia 2021 r.

2. Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu zamoéwienia obcigza Wykonawce, az do chwili protokolarnego odbioru
ilo§ciowo — jakosciowego (protokotu technicznego) z klauzulg bez zastrzezen $rodka transportu sanitarnego wraz
z wyposazeniem bedacych przedmiotem umowy. Z chwila wydania wlascicielem pojazdow staje sie¢
Zamawiajacy 1 od tej chwili on ponosi odpowiedzialno$¢ za ich utrat¢ lub zniszczenie. Za chwilg wydania
ambulansu, rozumie si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru ilosciowo — jakosciowego (protokotu technicznego)
przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego (upowaznionych przedstawicieli) z klauzulg bez zastrzezen.
Odbior ilosciowo- jakoSciowy nastgpi do 7 dni roboczych liczonych od dnia dostawy w godzinach 8.00-15.00.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie ambulansow.
Wraz z przedmiotem zamowienia zostang Zamawiajacemu wydane wszystkie przynalezno$ci (tj. zapasowe
kluczyki, kota zapasowe, itp.).
6. Wraz z ambulansem Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nast¢pujgce dokumenty:

a. instrukcje obstugi pojazdu i sprzetu medycznego w jezyku polskim,

b. ksiazk¢ gwarancyjng ambulansu i karty gwarancyjne wyposazenia karetki,

c. certyfikaty wyposazenia medycznego ambulansu,

gk w



10.

11.

d. dokumenty niezbedne do rejestracji pojazdu,

e. certyfikat zgodnosci z aktualng normg PN-EN 1789 lub réwnowazng, wystawiony przez stuzbe techniczng
Wykonawcy,

f. deklaracje zgodno$ci oraz certyfikat zgodnosci z aktualng normg PN-EN 1789 lub réwnowazng oraz z
aktualna normg PN-EN 1865 lub rownowazng wystawiony przez niezalezng jednostke notyfikowang na
oferowany system transportowy (nosze i transporter),

g. paszport techniczny z przeprowadzonym przeglagdem dopuszczajacym inkubator oraz urzadzenia medyczne
stosowane w polaczeniu z inkubatorem do uzytkowania, z wpisem do paszportu o tresci: sprawdzono,
sprzet sprawny dopuszczony do eksploatacji, wpis daty wykonania przegladu.

h. raport/protokot z wykonanego testu zderzeniowego catego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z
wymogami aktualnej normy PN EN 1789 lub réwnowaznej) wystawiony przez niezalezng notyfikowana
jednostke  badawcza dotyczacy oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu
przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu.

i. takze inne dokumenty/certyfikaty/deklaracje niezb¢dne do prawidlowego uzytkowania przedmiotu umowy
w szczegolnosci potrzebne do zarejestrowania pojazdu, jego naprawy, sprzedazy itp.

Wykonawca zobowigzany jest do wspoldzialania przy rejestracji ambulansu w szczego6lnosci do dostarczenia,
niezwlocznie (nie pdézniej niz w terminie 3 dni roboczych tj. dni od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy), na zadanie Zamawiajacego wymaganych dokumentéw potrzebnych do rejestracji
ambulansu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie pojazdow do przekazania oraz zobowigzany jest do
ubezpieczenia pojazdow w zakresie OC i AC, NNW na okres 1 roku (ubezpieczenie pojazdow od warto$ci brutto).
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia minimum jednego 8-godzinnego szkolenia z obstugi ambulansu i
sprzetu medycznego (w tym inkubatora oraz urzadzen medycznych stosowanych w potaczeniu z inkubatorem) w
siedzibie Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dostawy lub w innym terminie pod warunkiem
zgody Zamawiajacego, potwierdzone lista obecnosci ze szkolenia. Zamawiajacy gwarantuje, iz szkolenie odbywaé
si¢ bedzie przy zachowaniu odpowiednich $rodkow sanitarno-epidemiologicznych.

Dokonana dostawa zostanie potwierdzona protokotem odbioru ilo§ciowo — jakosciowego (protokotu technicznego),
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli obu stron bez zastrzezen.

Wykonawca dolozy nalezytej staranno$ci w celu jak najlepszego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, majac
na uwadze profesjonalny charakter §wiadczonych przez siebie dostaw.

§3

Cena
Strony ustalaja, iz wynagrodzenic Wykonawcy z tytulu realizacji ninigjszej umowy Wwynosi

LzZhnetto (stownie.........oooi i
........................................................................................................................................... ), tj.
...................................... ZE DIULO (STOWIIE: L.\ttt e e et ettt e e e e
.......................................................................................................................................... ).

Powyzsze wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacja niniejszej umowy w tym
nalezny podatek VAT, koszty dostawy, ubezpieczenia do momentu dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu
umowy, gwarancyjne, a takze koszt zaplaty przez Wykonawce podatku akcyzowego, o ile obowigzek zaplaty tego
podatku powstanie, a takze koszty ubezpieczenia pojazdu na okres 1 roku po wydaniu go Zamawiajagcemu i
zarejestrowaniu, koszty przegladow w okresie gwarancji/ przedtuzonej gwarancji itp.

Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
............................................................................................................ w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT uwzgledniajgcej obowiazujaca stawke podatku
VAT wraz z protokotem odbioru ilosciowo- jako$ciowego (protokot z odbioru technicznego) $rodka transportu
sanitarnego wraz z wyposazeniem z klauzulg ,bez zastrzezen”, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
obu stron.

Wykonawca o$wiadcza, iz wyzej wskazany rachunek bankowy jest zgloszony we wilasciwym dla niego organie
podatkowym w ramach zgloszenia identyfikacyjnego lub zgloszenia aktualizacyjnego, w szczegdlno$ci w ramach
uwidocznionych w ,,biatej ksiedze podatnikow”.

W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowigzany poinformowac
Zamawiajgcego o powyzszym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na pi§mie. Zmiana umowy w tym
przedmiocie wymaga aneksu do umowy.

Strony umowy zastrzegaja, iz w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawce, do czasu uwidocznienia
nowego rachunku bankowego w ,,biatej ksigdze podatnikow”, termin platnosci okre§lony w § 3 ust. 3 umowy ulega
przesunieciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w ,,bialej ksigdze podatnikéw”, bez mozliwosci



10.
11.

b)

naliczania kar umownych, odsetek za zwtoke, czy tez kierowania innych roszczen odszkodowawczych w stosunku do
Zamawiajacego.

W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do wystawiania i  przesytania
Zamawiajgcemu e-faktur, zobowigzuje si¢ Wykonawce do wypelnienia na PEF ,,Odbiorca towaru/ustugi” danymi
Zamawiajacego, w tym nr NIP i przestania ustrukturyzowanej faktury VAT lub przestania faktur w formacie PDF na
adres faktury@wspr.bialystok.pl lub dostarczenia faktury w formie papierowe;j.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur VAT niezgodnych z umowa lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci do czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktur korygujacych
VAT bez obowiazku placenia odsetek z tytulu niedotrzymania terminu zaptaty.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/ nie jest (niepotrzebne usunac) czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku
zmiany statusu VAT Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

Za dzien dokonania ptatnos$ci strony uznaja date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy ma charakter ryczattowy.

§4

Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadku zwloki w realizacji dostawy w umowionym
terminie, przekraczajacym 7 dni. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

2. Zamawiajacy, niezaleznie od pozostalych uprawnien przystugujacych mu w zwiazku z naruszeniem postanowien
niniejszej Umowy przez Wykonawce, moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

a) Wykonawca naruszy istotne postanowienia niniejszej Umowy i pomimo wezwania przez Zamawiajacego
nie zaprzestanie tego naruszenia i/lub nie usunie skutkow tego naruszenia w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

b) Wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja albo, gdy zaprzestanie on wykonywania dziatalnosci
gospodarczej.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg$ci umowy.

4. Ponadto, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

5. W przypadku o ktorym mowa w ust 4 pkt a) Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.
6. Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy, gdy Zamawiajgcy, mimo uprzedniego pisemnego wezwania i
wyznaczenia dodatkowego terminu nie przystapi do odbioru przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn.

7. Oswiadczenie o odstgpieniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§5
Gwarancja
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych oraz ze z chwila
wydania begdzie gotowy do natychmiastowej eksploatacji.
Wykonawca udziela gwarancji:

na pojazdy bazowe, bez ograniczenia przebiegu, na okres: ...................... miesigce/miesi¢cy od daty podpisania
protokotu ilosciowo — jakosciowego (protokotu technicznego);
na powtoke lakierniczg pojazdu na okres:....................... miesigce/miesiecy (okres wynikajacy z treSci oferty,

minimum 24 miesigce) od daty podpisania protokotu ilosciowo — jakosciowego (protokotu technicznego),
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Wykonawca gwarantuje, ze urzgdzenia stanowigce wyposazenie ambulansow sg wolne od wad fizycznych i
prawnych. Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci obejmuje zarowno wady powstale z przyczyn tkwigcych w
urzadzeniach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszystkie inne wady fizyczne urzadzen,
powstale z przyczyn za ktére Wykonawca lub gwarant ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnia
si¢ w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

Wykonawca zapewnia, ze gwarancja na sprze¢t medyczny na warunkach okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ
zostanie udzielona przez dostawcow sprzgtu medycznego na okres ................ miesiecy (okres wynikajacy z tresci
oferty, minimum 24 miesigce) od daty podpisania protokotu ilo§ciowo-jakosciowego (protokotu technicznego);
Wykonawca zapewnia, ze gwarancja na zabudowe medyczng na warunkach okres$lonych w niniejszej umowie oraz
SWZ zostanie udzielona przez wykonawcow zabudowy medycznej na okres: ...................... miesigce/miesiecy od
daty podpisania protokotu ilo§ciowo-jakosciowego (protokotu technicznego);

Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne, w tym karty
gwarancyjne elementow zabudowy posiadajacych odrebng gwarancj¢ oraz karty gwarancyjne urzadzen i sprzetu
stanowigcych wyposazenie ambulansu, jak rowniez dokumenty informujace o siedzibach serwisow gwarancyjnych i
pogwarancyjnych na zasadach wskazanych w Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy — Szczegdtowy opis przedmiotu
zamowienia. W przypadku zaoferowania przedtuzonej gwarancji, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni po
dokonanej rejestracji pojazdu przez Zamawiajacego, przekaza¢ dokumenty potwierdzajace przedituzong
gwarancj¢/ubezpieczenie na okres wskazany w ofercie.

Termin dokonania naprawy zgloszonych usterek i awarii objetych gwarancja nie moze przekroczy¢ 30 (trzydziestu)
dni od daty jej zgtoszenia Wykonawcy lub innemu gwarantowi. Poczatkiem rozpoczecia procedury reklamacyjne;j jest
zgloszenie w formie pisemnej/e-mailowej/fax reklamacji. W przypadku gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem
napraw gwarancyjnych ponad ten termin Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary zgodnie z § 6 ust. 3.

Jezeli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upowazniona, po wezwaniu ich do wymiany urzadzenia lub
usunig¢cia wad, nie dopetni obowigzku wymiany urzadzenia na wolne od wad lub usunigcia wad w drodze naprawy w
terminie okreslonym w umowie, Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢cia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt
Wykonawcy, zachowujac przy tym inne uprawnienia przystugujace mu na podstawie umowy, a zwlaszcza roszczenia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz kar umownych.

W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu, Wykonawca zobowigzany jest do wymiany wadliwego
elementu w terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych od zgloszenia na pismie takiego zadania na nowy tego
samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych w okresie gwarancji i przedtuzonej gwarancji
(jezeli Wykonawca oferuje przedluzong gwarancje).

W przypadku wymiany $rodka transportu sanitarnego lub wyposazenia, jego czesci (podzespotu) lub napraw w
okresie gwarancji, termin gwarancji na te rzecz, czgs¢ (podzespot) biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy,
czesci (podzespotu) wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy, czgsci (podzespotu) naprawione;.

Z wylaczeniem samochoddéw bazowych, czas naprawy lub wymiany wadliwych elementow dostarczonego towaru
wylaczony jest z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji bedzie automatycznie wydtuzony o czas trwania
naprawy lub wymiany. Okres gwarancji jest wydtuzony w przypadku naprawy trwajacej dluzej niz 14 dni, liczonej od
dnia zgtoszenia.

Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi przeglad przedsprzedazny (zerowy) ambulansu. Czynno$¢ ta zostanie
odnotowana w ksigzce przegladow serwisowych.

Wykonawca gwarantuje ............ okres obstugi pogwarancyjnej i na ten czas gwarantuje zabezpieczenie dostaw
czeSci zamiennych. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wskazanie podmiotu trzeciego $wiadczacego ,,0bsluge
pogwarancyjng”.

Ewentualne przyslugujace Zamawiajgcemu roszczenia z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji nie uchybiaja
uprawnieniom Zamawiajacego z tytutu rekojmi na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym.

W przypadku sprzeczno$ci miedzy zapisami w umowie dotyczacymi gwarancji a warunkami gwarancji okreslonymi
w dokumencie gwarancyjnym, pierwszenstwo maja zapisy zawarte w niniejszej umowie i zatacznikach.

§6
Kary umowne
W przypadku zwtoki w realizacji dostawy, Zamawiajacy naliczcy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 1 %
warto$ci brutto niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki.



2. W przypadku zwtoki w dostarczeniu dokumentu potwierdzajacego przedtuzong gwarancje/ubezpieczenie zgodnie z §
5 ust 6 umowy Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki.

3. Zamawiajagcy moze natozy¢ na Wykonawce kar¢ umowng w wysokosci 0,02 % wartosci umowy brutto, za kazdy
dzien zwloki w naprawie pojazdu bazowego lub w przypadku naprawy lub wymiany na nowy poszczegodlnego
elementu wyposazenia medycznego.

4. W przypadku o ktorym mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy, Zamawiajagcy moze natozy¢ na Wykonawce kare
umowna w wysokosci 10% wartosci brutto niniejszej umowy.

5. W przypadku nieuzasadnionego odstgpienia przez Wykonawce od realizacji niniejszej] umowy lub w przypadku
odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokos$ci 10 % wartos$ci brutto niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto, za kazdy dzien zwtoki w
dostarczeniu §wiadectwa homologacji typu WE lub $wiadectw homologacji typu WE pojazdéw (samochodd bazowy
wraz z zabudowa medyczng), wydane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdéw samochodowych i przyczep oraz ich
przedmiotOw wyposazenia lub czgéci dla dostarczonego ambulansu, pozwalajacego na zarejestrowanie i
ewidencjonowanie dostarczonego ambulansu lub innych dokumentow, ktore beda potrzebne do rejestracji pojazdu
lub prawidlowego korzystania z pojazdu.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznos$ci, za ktére wylaczna odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy.

8. Kary, o ktorych mowa w § 6 nie wykluczaja si¢ wzajemnie.

9. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych wyniesie nie wigcej niz 20% wartosci brutto niniejszej umowy.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przyshugujacego mu od Zamawiajacego wynagrodzenia

11. Zaptata ww. kar umownych nie pozbawia Wykonawcy mozliwosci dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym.

§7
Koordynatorzy
Osobami koordynujacymi wykonanie niniejszej umowy beda:
a)  Ze Strony ZamawiajaCeZ0 — ...uvuvererererinineienearerenaraaeaanns tel. oo ,
b) ze strony WyKONawey - ........c.oiviiiiiiiiiiiiiiieieieee, stelo oo ,
§8
Cesja praw

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ na osobg trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
w calosci lub w czesci.
§9
Zmiany Umowy
1. Zamawiajacy, nie przewiduje mozliwosci zmiany Umowy w przypadkach, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian
Umowy wynika z:

a) zmiany wynagrodzenia- w przypadku zmiany przepisow prawnych (np. VAT), jezeli wptywa ona na wysokos¢
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia — zgodnie ze zmienionymi przepisami;

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, przewiduje mozliwo$¢ zmian
Umowy w przypadkach, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian Umowy wynika:

a) zastgpienia ambulansu/ sprzgtu, ktory ma by¢ dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, ambulansem/
sprzetem o wyzszej jakosci, w przypadkach, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
pod warunkiem, iz cena wprowadzonego ambulansu/ sprzetu nie ulegnie zwigkszeniu, a ambulans/ sprzet bedzie
zgodny z opisem przedmiotu zamowienia.

3. Zmiany Umowy na podstawie § 9 ust. 2 wymaga zgody obu stron i pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§10
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i Pzp.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.
3. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania. Jezeli Umowa nie bedzie podpisana przez obie strony tego samego
dnia przyjmuje si¢, ze umowa zostata zawarta w dniu skutecznego dorgczenia umowy na adres Wykonawcy, po
podpisaniu i przestaniu jej przez Zamawiajacego.

N =



5. Integralng cze¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
a) zalacznik nr 1 — wypelniony przez Wykonawce zatgcznik nr 1 do SWZ - Szczegdtowy opis przedmiotu
zaméOwienia
b) =zatacznik nr 2 — formularz cenowy
C) zalacznik nr 3- formularz ofertowy
d) zatacznik nr 4- klauzula informacyjna SP ZOZ WSPR w Biatymstoku
6. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Zalacznik nr 9 - Oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;j

Sktadajagc oferte do Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Wojewodzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Biatlymstoku w postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe ambulansu
neontologicznego wraz ze specjalistycznym sprzetem medycznym nr EOP.332.20.21, dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa wykonawcy/wykonawcow)
Oswiadczamy/(-my):

[ 1 o braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp*;
[] o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp*;
- wobec wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w niniejszym postepowaniu:

* zaznaczy¢ wlasciwg odpowied? lub niewtasciwe odpowiedzi skresli¢

** Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 5, jezeli udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit tgcznie
przestanki okreslone w art. 110 ust 2 Pzp. Zamawiajgcy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci sq wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, uwzgledniajqc wage i szczegolne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci nie sq wystarczajgce do
wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajgcy wyklucza wykonawce.

podpis i pieczatka
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy



Zalacznik nr 10 do SWZ

....................... dnia,.........coooiiiiiii
OSWIADCZENIE
Do:
SP ZOZ WSPR w Biatymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Biatymstoku.
Dziatajac w imieniu WYKONAWCY .....c.oiuiiiiitiitiiii et niniejszym os$wiadczamy, iz

wraz z dostawg przedmiotu zamowienia okreslonego w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawe ambulansu neontologicznego wraz ze specjalistycznym sprzetem medycznym nr EOP.332.20.21 dostarczymy
$wiadectwa homologacji typu WE lub $wiadectwa homologacji typu WE pojazdow (samochod bazowy wraz z zabudowa
medyczng), wydane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdéw samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotow wyposazenia lub
czesci dla dostarczonego ambulansu (dalej jako ,.$§wiadectwo”).

Jednoczesnie o§wiadczamy, iz dostarczone §wiadectwo bedzie pozwalato na dokonanie rejestracji pojazdow i ewidencji
pojazdéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

W imieniu WykonawcCy: .......cooiiiiiiiii i



Zalacznik nr 11 do SWZ
Zgodnie z art. 12 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujg, iZ:
1) Administratorem  danych jest SP ZOZ  WSPR w  Bialymstoku, ul. Poleska

15-874 Biatystok; email: sekretariat@wspr.bialystok.pl, tel. 85 663 73 01,
2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail — iod@wspr.bialystok.pl;

3) Dane sg zbierane w celach wynikajagcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez SP ZOZ

WSPR w Biatymstoku, co oznacza w szczegdlnosci:
a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy,
b) obstuge, dochodzenie i obrong w razie zaistnienia wzajemnych roszczen.

4) Dane moga by¢ przekazywane podmiotom wspolpracujacym z SP ZOZ WSPR w Bialtymstoku na podstawie
zawartych umow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych tj. w

szczegolnosci podmiotom §wiadczacym ustugi informatyczne.;

5) Dane bedg przechowywane przez okres obowigzywania Umowy, a takze do czasu wygasni¢cia wzajemnych

roszczen wynikajacych z tej Umowy;

6) Przystuguje Panu/Pani prawo do dostgpu do wiasnych danych, ich sprostowania, usunigcia, lub ograniczenia

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych;

7) Wspomniane prawa mozna zrealizowa¢ za pomoca pisemnych wnioskow znajdujacych si¢ na stronie

www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 Biatystok;
8) Przystuguje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) Podanie danych zawartych w umowie jest niezbedne w zwigzku z jej realizacja;

10) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany oraz nie

beda poddawane profilowaniu;

11) Administrator danych doktada wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie $rodki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umys$lnym zniszczeniem, przypadkowa

utratg, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostgpem, zgodnie ze wszystkimi

obowigzujacymi przepisami;
12) Os$wiadczam, iz zapoznatem si¢ z ww. informacja, podpisujac niniejsza umowe akceptuje¢ jej tresc.
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